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－61－

原　著

咬合力測定装置の測定値と咬筋筋電図波形振幅の関係
：異なる咬合力測定システムの比較．

中島　利徳1）　 山口　泰彦2）　 高橋　奏多2）　 前田　正名1）　 石丸　智也2）

抄　録：
目　的：経時的，動的な咬合力の測定ができるものの具体的な単位表示がないT-スキャンシステムの測定値とニュ
ートン単位で咬合力を表示できるデンタルプレスケールでの測定値が咬筋筋電図振幅とどのような関係にあるかの
検証を目的とした． 
方　法：被検者は健常有歯顎者18名で，最大随意咬みしめを含む10段階で強さを変えて咬合してもらい，その時の
筋電図と咬合力を同時測定した．咬合力の測定にはT-スキャンⅢ（ニッタ社，TS）とデンタルプレスケール50H（株
式会社ジーシー，PS）を用いた．測定は異日に2回行った．筋電計電極は主咀嚼側咬筋部に貼付し，同日内のTS，
PSの測定は，電極を貼り替えずに行った．筋電図から各波形の最大振幅を抽出し，TS，PS各々の測定値を目的変
数，筋電図振幅を説明変数として回帰分析を行った．TSとPSの回帰係数の比率（TS/PS）も算出した． 
結　果：PSの測定値と筋電図振幅，およびTSの測定値と筋電図振幅は何れも直線的で有意な強い相関を示
し（P<0.05），その相関係数の平均はPSで1回目0.91，2回目0.88，TSで1回目0.90，2回目0.85であった．PS，TSとも，
1回目と2回目の咬合力表示値と筋電図振幅の回帰係数の間に有意差はなかった（PS：P=0.20，TS：P=0.35）が，日間，
被検者間ともにばらつきが認められた．PSでは1回目と2回目の咬合力表示値と筋電図振幅の回帰係数の間に有意
な相関が認められたが，TSでは有意な相関が認められなかった．被検者全体の回帰係数の比率の中央値は1回目
5.67，2回目6.84であり，有意差はなかった（P=0.37）が日間のばらつきが認められた．また，被験者間のばらつき
も大きかった． 
結　論：PSの測定値同様，TSの測定値も筋電図振幅と相関を有することが明らかとなり，TSとPSの咬合力表示
を筋電図の振幅値を介してリンクさせることの可能性が示唆された．しかし，PSの測定値と筋電図振幅，TSの測
定値と筋電図振幅の一次回帰式の回帰係数の比は個人差や日間変動が大きく，一定ではないことが示され，解析方
法の改善やTSとPSの咬合力表示をリンクさせるパラメータの改善の必要性が示唆された．

キーワード：咬合力，T-スキャン，デンタルプレスケール，筋電図，咬筋
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緒　　　　　言

　顎口腔機能の評価に咬合力の測定は重要である．咬合力
の測定には，歪ゲージなどの圧トランスデューサーを用い
た咬合力計1－3）が用いられてきた．しかし，咬合力計は装
置の厚みが必要であるため，上下の歯の間に厚みのある装
置を介在させなければならず，その結果，咬合が挙上され
た状態での測定にとどまっていた．上市された咬合力計で
はMPM-2401（日本光電社）はセンサーの厚みは5㎜4），
オクルーザルフォースメーター GM10（長野計器製作所）

の研究や臨床に応用されてきた．プレスケールは，加わっ
た圧力に応じて発色濃度が変わる厚さ98μmの感圧シート
であり，動的な咬合力は測定できないが，加わった咬合力
をニュートン（N）単位で表示できる．プレスケールの測定
値と咀嚼筋筋電図の関係を調べた研究はいくつかあり，両
者の相関が示されている27－29）．
　一方，T－スキャンは，加わる力の大きさに応じて電気
抵抗値が変化する特殊インクが格子状に塗布された厚さ80
μmのシートで，電気抵抗値の変化を経時的に記録できる
ことから，咬合力の経時的変化を動的に測定することが可
能である30）．しかし，計測表示される数値は具体的な単位
による表示ではなく，数値の絶対的な評価が難しい．我々
は，T－スキャンの結果と実際の咬合力の結果をリンクさ
せ，T－スキャンの測定結果から実際の咬合力を推し測る
ことにより，将来の臨床使用時においてT－スキャンの測
定結果のみで動的咬合力を把握する方法を確立する可能性
を考えた．その方策の一つとして，実際の咬合力測定にプ
レスケールを用い，リンクさせるための共通要素として筋
電計測定値を用いて評価する方法に着目した．しかし，こ
れまでT－スキャンの測定値と筋電図振幅の相関性を明示
した論文はなく，同一被検者内でプレスケールの測定値，
T－スキャンの測定値，咀嚼筋筋電図の3者の関係を解析し
た研究も見当たらない．
　本研究では，T－スキャンの測定値がプレスケール同様
筋電図振幅と相関関係を有しているとの仮説のもと，その
相関関係同士の関係が，被験者間のばらつきや日間の変動
がなく一定であれば，筋電図振幅を介したT－スキャンと
プレスケールの咬合力表示のリンクが可能ではないかと考
え，咬合力をニュートン単位で表示できるプレスケールの
測定値と具体的な単位表示がないT－スキャンシステムの
測定値が咬筋筋電図振幅とどのような関係にあるかを検証
した．

方　　　　　法

1．被検者
　被検者はボランティアで参加した顎機能に障害のない健
常者18名（男性11名，女性7名）とした．年齢（平均±標
準偏差（SD））は24.6±3.0歳であった．智歯以外で抜去さ
れた永久歯がある者，歯科治療中である者，矯正治療の保
定期間中の者，顎関節雑音や咀嚼筋痛がある者は除外した．
軽度の叢生は含めたが，反対咬合，過蓋咬合，交叉咬合，
開咬は除外した．下顎両側第二小臼歯が先天性に欠如して
いた者が1名いたが，下顎両側第二乳臼歯が残存し，歯列
形態に明らかな問題はなく咬合支持が保たれていたため被
験者に含めた． 
　本研究は北海度大学大学院歯学研究院臨床・疫学研究倫
理審査委員会の承認（承認番号：2019第12号）を得ており，

被検者に対して研究前に十分な説明を行い，文書による同
意を得た上で行った．

2．測定方法
　各被検者は異なる日で2回の測定を行い，測定間隔は1週
間以上空くように設定した．最大随意咬みしめ（Maximum 
voluntary contraction，MVC）を含む10段階に強さを変え
て咬合してもらい，その時の筋電図と咬合力を同時測定し
た．咬合力の強弱は被検者自身の主観で行い，咬合力を調
整する指示や筋電図波形を示す等のフィードバックは行わ
なかった．例外として，明らかに測定可能範囲外の弱さの
場合のみより強く咬むよう指示した．
　筋電図の測定には据え置き型筋電計EMG－025（原田電
子株式会社）を使用し，電極中心間距離が20㎜となるよう
に電極を貼付した．貼付部位は被検者が申告した主咀嚼側
咬筋（右側：9名，左側：9名）とし，皮膚清拭後に貼付しテ
ープで固定した．
　筋電計の周波数特性は10～1000Hzでサンプリング周
波数は1ｋHzである．波形の解析にはLabCh a r t 8
（ADINSTRUMENTS社）を用い，ハイパスフィルタ20Hz，
平滑化101ポイントで処理したのち各波形の最大振幅を抽
出した．
　咬合力の測定にはTスキャンⅢ（ニッタ株式会社，以下
TS）とデンタルプレスケール50H（株式会社ジーシー，以
下PS）を用いた．TSのデータ分析では付属のソフトウェ
アを，PSのデータ分析にはDePROS709（株式会社ジーシ
ー）を用いた．TSでは時系列で連続してデータが記録でき
るため，本研究では，各段階の咬合相中の総咬合力時系列
表示モードの値が最大となったタイミングの数値を咬合力
測定値として用いた．PSではシステム内のスキャナーで
発色を読み取り，咬合接触点全体の発色に応じた総咬合力
が表示されるため，その値を咬合力測定値として用いた．
各被検者では事前に，シリコンバイト材（グラビティ―バ
イト，山八歯材工業株式会社）で咬合採得を行い，測定後
にそのバイト材とTS，PSの印記部位とを対比して，歯列が
シートからはみ出していないかを確認した．

3．統計解析
　1回目，2回目の測定日ごとに，各被験者で，TS，PSそれ
ぞれで，咬合力測定値を目的変数，筋電図振幅を説明変数
として回帰分析を行い，回帰係数，相関係数を求めた．さ
らに，TSとPSの回帰係数の比率を求めた．
　TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定値と筋電図
振幅の相関係数の比較には，ウィルコクソン符号付順違和
検定を用いた．
　TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定値と筋電図
振幅の回帰係数の1回目，2回目の間の相関関係の検定に
はスピアマン順位相関係数，両者の差の検定には，ウィル

コクソン符号付順違和検定を用いた．
　TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定値と筋電図
振幅の回帰係数の比率（TS/PS）の1回目，2回目の値の差
の検定にはウィルコクソン符号付順違和検定を用いた．
　何れの検定も有意水準は5％とした．

結　　　　　果

　図1にTSの表示画面の一例，図2にPSの表示画面の一例
を示す．TS，PSともにその測定値は筋電図振幅と線形の関
係を有していた（図3）
　TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定値と筋電図
振幅の相関係数を比較したところ，何れの関係も強い相関
を認めた．相関係数の各被験者の1回目，2回目のそれぞれ
の平均値（±標準偏差）はTSが0.90（±0.06），0.85（±0.08）で，

PSが0.91（±0.06），0.88（±0.06）であった．1回目同士，2回
目同士は近似しており，有意な差は認めなかった（P>0.05）
（表1）．
　TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定値と筋電図
振幅の回帰係数は個人差が大きいことが示された（表1）．
PS，TSとも，1回目と2回目の咬合力表示値と筋電図振幅の
回帰係数の間に有意差はなかったが，ばらつきが認められ
た．PSでは，1回目と2回目の咬合力表示値と筋電図振幅
の回帰係数の間に相関係数0.89の有意な相関が認められた．
しかし，TSでは相関係数0.36で有意な相関が認められなか
った（図4）．TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定
値と筋電図振幅の回帰係数の比率（TS/PS）の被検者18名
全体の中央値は1回目5.67，2回目6.84であり，有意差はな
かったが日間のばらつきが認められた．また，個人差が大
きいことが示された（表2）．

考　　　　　察

1．筋電図と咬合力の関係
　前述のように筋電図では被検者間や日間の測定条件の影
響があるため，それを低減し標準化するために，波形振幅
はMVC時の波形振幅により除した相対値である％MVC値
で表されることが多い28），31－36）．しかし，％MVC値表示で
はMVC施行の個人差の影響を反映して結果が過大評価，
過小評価されることもあり得るとする報告もある37）．その
対策として，被検者毎に咬合力を実測し，筋電図振幅と咬
合力の関係を明らかにし，その関係を用いて筋電図データ
から咬合力を推定する方策が考えられる．その際，参照咬
合力として用いる咬合力の測定装置としてはPSやTSが挙
げられるが，ブラキシズムの中のグラインディングなどの
動的な顎運動の場合，動的条件下での筋電図振幅と咬合力
の関係の情報も必要であるため，経時的な咬合力の変動を
表示できるTSの活用が考えられる．これまで，プレスケー
ルの測定値と咀嚼筋筋電図の関係を調べた研究はいくつか
あった27－29）ものの，T－スキャンの測定値と筋電図振幅の
相関性を明示した論文はなかった．本研究結果から，TS，
PSともに1チャンネルの咬筋筋電図と直線回帰の関係があ
り，強い相関があることが明らかとなった．これらの相関
関係をリンクさせることにより，TSの表示測定値と筋電
図振幅の関係とPSで測定された咬合力と筋電図振幅の関
係を，TSでの表示測定値に相当する力の推定へ活用する
ことの可能性が示唆された．そこで，TSとPSの咬合力表
示を筋電図の振幅値を介してリンクさせるパラメータ候補
として，TSとPS各々と筋電図波形振幅の回帰式の回帰係
数の比率（TS/PS）を算出したが，今回の結果では，1回目
と2回目に有意差はなかったものの1回目の中央値は5.67，
2回目は6.84であり，日間のばらつきが見られた．また，
被検者間のばらつきも大きいことが示された．

2．日間変動について
　筋電図の振幅は，電極の貼付位置，電極やペーストの種
類，被検者の脂肪層の厚さ，皮膚－電極間抵抗などの測定
条件の違いの影響を受けるとされている．1回目，2回目の
測定日で，電極間距離は一定にし，電極貼付位置は咬筋中
央部としたが，インピーダンスが異なるのは避けられない．
今回の結果で1回目，2回目の咬合力表示値と筋電図振幅の

回帰係数がばらついた原因の一つとしては，筋電図の電極
の貼付状態によるインピーダンスの違いが考えられた．
　一方，電極の貼付状態によるインピーダンスの違いが存
在しても，1回目，2回目の咬合力表示値と筋電図振幅の回
帰係数の間には相関関係が存在し得るものと推測していた
が，PSでは，推測通り，1回目と2回目の咬合力表示値と筋
電図振幅の回帰係数の間に相関係数0.89の有意な相関が認
められた．しかし，TSでは相関係数0.36で有意な相関が認
められなかった．この原因の一つとして，PSとTSの測定
値収集時間の違いが考えられた．PSでは，3秒間の咬みし
め時に記録された加圧による発色点の咬合接触圧の統合が
総咬合力として算出される．一方，TSでは，経時的，連続
的に咬合力が記録され，それが最大となった瞬間が総咬合
力として表示される．従って，TSの場合，標的とした片側

咬筋の筋電図波形の最大振幅のタイミングとTSの最大測
定値のタイミングに乖離が生じる可能性はあり，それに日
間で変動があった可能性が考えられた． 

3．被検者間のばらつきについて
　前述のように筋電図の振幅は，測定条件の違いの影響を
受けるとされ，その中には被検者の脂肪層の厚さ，皮膚－
電極間抵抗など個体差によるものも含まれる．また，筋張
力により発揮される咬合力は，筋肉の大きさにより影響を
受けるが，表面筋電図の1chの電極がすべての筋の部分の
筋張力を網羅している訳ではなく，全体の中で1chの電極
の電位が占める割合は被検者により異なる．そのため，咬
合力表示値と筋電図振幅の回帰係数は，被験者間で異なる
ものと考えられる．
　しかし，電極を貼り替えない同一測定日内の筋電図振幅
と同一被検者の咬合力との関係は，本来安定しているもの
と考えられる．本研究では，1回目，2回目それぞれでTS
時とPS時の筋電図測定は電極を貼り替えない同一条件で
行っているため，両者の咬合力表示をリンクさせる筋電図
の電極貼付条件の違いが両者の被検者間のばらつきに与え
る影響は少ないものと考えられた．回帰係数の比率の被験
者間のばらつきは，日間変動での考察同様，PSとTSの測
定値収集時間の違いが原因の一つとして考えられた．すな
わち，TSにおける標的とした片側咬筋の筋電図波形の最
大振幅のタイミングとTSの最大測定値のタイミングに乖
離が生じる可能性があり，それに被検者間でばらつきがあ
った可能性が考えられた．また，本研究では，筋電図振幅
データは片側咬筋の1chとしたが，咬筋側頭筋のコーディ
ネーションパターンは咬合力の多寡により変動し得ること
は知られている．同一の大きさで同方向の咬合力では，概
ね一定となるものと考えられが，TSとPSを介在させて咬
合力を発揮させた場合のコーディネーションパターンが異
なり，総咬合力の中で，標的咬筋筋電図振幅が寄与する割
合に違いが出た可能性が考えられた．TSとPSの厚さの違
いは僅か18μmであるが，その厚さの違いがコーディネー
ションパターンの違いに影響した可能性を完全に除外する
ことはできない．また，両者のベースのシートの材質は共
にポリエチレンテレフタレートであるが，シートのしなや
かさに若干の違いはある．また，PSはシートのみを口腔
内に挿入するのに対し，TSはシートの頬側を保持する専
用プラスチックホルダーとともに挿入しなければならない．
これらの装置の形状，性状の違いによる筋活動のコーディ
ネーションパターンへの影響が被験者により異なっていた
可能性も完全に否定することはできない．

4．本研究の限界と今後の展望
　以上のように，本研究により，PSの測定値同様T－スキ
ャンの測定値も筋電図振幅と相関を有すること，PSの測

定値と筋電図振幅，T－スキャンの測定値と筋電図振幅の
一次回帰式の回帰係数の比は個人差や日間変動が大きいこ
とが知見として得られたが，本研究には以下のような限界
もある．
　1回の測定日においては疲労など被験者への負担に配慮
し，PS，TSでの10段階の咬みしめはそれぞれで1回ずつの
みとした．そのため，同一の電極貼付条件での複数回測定
による再現性の情報は提供できなかった．また，片側咬筋
中央部の1chのみの筋電図データであった点，PSとTSの介
在の有無による筋電図への影響についてのデータを提示で
きなかった点，咬合力-筋電図振幅の関係を1次回帰式でし
か見ていない点，Ｔ－スキャンの最大測定値と標的部分の
筋電図の最大振幅とのタイムラグがあった可能性を除外し
きれていない点が挙げられる． 
　これらのうち，施行回数やPS，TSの介在の有無の条件，
電極チャンネル数については，これらの条件を追加すると
ともに被検者数を増やして検討することにより，より多く
の情報が得られるものと考える．Ｔ－スキャンの測定値と標
的部分の筋電図振幅とのタイムラグの可能性への対策とし
ては，T－スキャンと筋電図の経時データの同時取り込み
による両者の関係解明は有用と考える．さらに咬合圧重心
の偏りも解析に加えることで精度の向上も期待できる．筋
電図振幅を介したT－スキャンとプレスケールの咬合力表
示のリンクのためには，今後，これらのさらなる情報を活
用して，今回見られた日間や被験者間のばらつきの原因の
解明やばらつきの低減対策の検討が必要と考えられる．日
間や被験者間のばらつきが解消できない場合には，被検者
ごと，測定日ごとにT－スキャンとプレスケールの咬合力
表示，および筋電図振幅の関係を解析し，それを基にTS
の咬合力を推定するという対応が必要と考えられた．その
際，T-スキャンとプレスケールの咬合力表示，および筋電
図振幅の関係を示すパラメータとしては，今回用いた1次
回帰式の回帰係数のようなシンプルなパラメータではなく，
より測定値の分布に適合の良い変換アルゴリズムの検討が
必要と考えられた．

結　　　　　論

　本研究から，PSの測定値同様，TSの測定値も筋電図振
幅と相関を有することが明らかとなり，TSとPSの咬合力
表示を筋電図の振幅値を介してリンクさせることの可能性
が示唆された．しかし，PSの測定値と筋電図振幅，TSの
測定値と筋電図振幅の一次回帰式の回帰係数の比は個人差
や日間変動が大きく，一定ではないことが示され，解析方
法の改善やTSとPSの咬合力表示をリンクさせるパラメー
タの改善の必要性が示唆された．

では 6㎜5）であり，何れもその厚さ分の咬合挙上がなさ
れた状態での測定であった．咬合力計と筋電図振幅の間の
直線的な相関関係はこれまで報告されている6－9）．一方で，
咬合力計と筋電図振幅の関係は，咬合高径により変化する
ことが分かっている7，10）． そのため，厚みのある咬合力計
ではなく，咬頭嵌合位に近い顎位での咬合力を測定できる
装置が求められ，その結果，開発，臨床応用されたのが，
デンタルプレスケール（株式会社ジーシー）11－18） とT-スキ
ャンシステム（ニッタ社）19－26）の2種類の薄型の感圧シー
トシステムである．両者は，発売以来長年にわたって多く
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中　島　利　徳　ほか

緒　　　　　言

　顎口腔機能の評価に咬合力の測定は重要である．咬合力
の測定には，歪ゲージなどの圧トランスデューサーを用い
た咬合力計1－3）が用いられてきた．しかし，咬合力計は装
置の厚みが必要であるため，上下の歯の間に厚みのある装
置を介在させなければならず，その結果，咬合が挙上され
た状態での測定にとどまっていた．上市された咬合力計で
はMPM-2401（日本光電社）はセンサーの厚みは5㎜4），
オクルーザルフォースメーター GM10（長野計器製作所）

の研究や臨床に応用されてきた．プレスケールは，加わっ
た圧力に応じて発色濃度が変わる厚さ98μmの感圧シート
であり，動的な咬合力は測定できないが，加わった咬合力
をニュートン（N）単位で表示できる．プレスケールの測定
値と咀嚼筋筋電図の関係を調べた研究はいくつかあり，両
者の相関が示されている27－29）．
　一方，T－スキャンは，加わる力の大きさに応じて電気
抵抗値が変化する特殊インクが格子状に塗布された厚さ80
μmのシートで，電気抵抗値の変化を経時的に記録できる
ことから，咬合力の経時的変化を動的に測定することが可
能である30）．しかし，計測表示される数値は具体的な単位
による表示ではなく，数値の絶対的な評価が難しい．我々
は，T－スキャンの結果と実際の咬合力の結果をリンクさ
せ，T－スキャンの測定結果から実際の咬合力を推し測る
ことにより，将来の臨床使用時においてT－スキャンの測
定結果のみで動的咬合力を把握する方法を確立する可能性
を考えた．その方策の一つとして，実際の咬合力測定にプ
レスケールを用い，リンクさせるための共通要素として筋
電計測定値を用いて評価する方法に着目した．しかし，こ
れまでT－スキャンの測定値と筋電図振幅の相関性を明示
した論文はなく，同一被検者内でプレスケールの測定値，
T－スキャンの測定値，咀嚼筋筋電図の3者の関係を解析し
た研究も見当たらない．
　本研究では，T－スキャンの測定値がプレスケール同様
筋電図振幅と相関関係を有しているとの仮説のもと，その
相関関係同士の関係が，被験者間のばらつきや日間の変動
がなく一定であれば，筋電図振幅を介したT－スキャンと
プレスケールの咬合力表示のリンクが可能ではないかと考
え，咬合力をニュートン単位で表示できるプレスケールの
測定値と具体的な単位表示がないT－スキャンシステムの
測定値が咬筋筋電図振幅とどのような関係にあるかを検証
した．

方　　　　　法

1．被検者
　被検者はボランティアで参加した顎機能に障害のない健
常者18名（男性11名，女性7名）とした．年齢（平均±標
準偏差（SD））は24.6±3.0歳であった．智歯以外で抜去さ
れた永久歯がある者，歯科治療中である者，矯正治療の保
定期間中の者，顎関節雑音や咀嚼筋痛がある者は除外した．
軽度の叢生は含めたが，反対咬合，過蓋咬合，交叉咬合，
開咬は除外した．下顎両側第二小臼歯が先天性に欠如して
いた者が1名いたが，下顎両側第二乳臼歯が残存し，歯列
形態に明らかな問題はなく咬合支持が保たれていたため被
験者に含めた． 
　本研究は北海度大学大学院歯学研究院臨床・疫学研究倫
理審査委員会の承認（承認番号：2019第12号）を得ており，

被検者に対して研究前に十分な説明を行い，文書による同
意を得た上で行った．

2．測定方法
　各被検者は異なる日で2回の測定を行い，測定間隔は1週
間以上空くように設定した．最大随意咬みしめ（Maximum 
voluntary contraction，MVC）を含む10段階に強さを変え
て咬合してもらい，その時の筋電図と咬合力を同時測定し
た．咬合力の強弱は被検者自身の主観で行い，咬合力を調
整する指示や筋電図波形を示す等のフィードバックは行わ
なかった．例外として，明らかに測定可能範囲外の弱さの
場合のみより強く咬むよう指示した．
　筋電図の測定には据え置き型筋電計EMG－025（原田電
子株式会社）を使用し，電極中心間距離が20㎜となるよう
に電極を貼付した．貼付部位は被検者が申告した主咀嚼側
咬筋（右側：9名，左側：9名）とし，皮膚清拭後に貼付しテ
ープで固定した．
　筋電計の周波数特性は10～1000Hzでサンプリング周
波数は1ｋHzである．波形の解析にはLabCh a r t 8
（ADINSTRUMENTS社）を用い，ハイパスフィルタ20Hz，
平滑化101ポイントで処理したのち各波形の最大振幅を抽
出した．
　咬合力の測定にはTスキャンⅢ（ニッタ株式会社，以下
TS）とデンタルプレスケール50H（株式会社ジーシー，以
下PS）を用いた．TSのデータ分析では付属のソフトウェ
アを，PSのデータ分析にはDePROS709（株式会社ジーシ
ー）を用いた．TSでは時系列で連続してデータが記録でき
るため，本研究では，各段階の咬合相中の総咬合力時系列
表示モードの値が最大となったタイミングの数値を咬合力
測定値として用いた．PSではシステム内のスキャナーで
発色を読み取り，咬合接触点全体の発色に応じた総咬合力
が表示されるため，その値を咬合力測定値として用いた．
各被検者では事前に，シリコンバイト材（グラビティ―バ
イト，山八歯材工業株式会社）で咬合採得を行い，測定後
にそのバイト材とTS，PSの印記部位とを対比して，歯列が
シートからはみ出していないかを確認した．

3．統計解析
　1回目，2回目の測定日ごとに，各被験者で，TS，PSそれ
ぞれで，咬合力測定値を目的変数，筋電図振幅を説明変数
として回帰分析を行い，回帰係数，相関係数を求めた．さ
らに，TSとPSの回帰係数の比率を求めた．
　TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定値と筋電図
振幅の相関係数の比較には，ウィルコクソン符号付順違和
検定を用いた．
　TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定値と筋電図
振幅の回帰係数の1回目，2回目の間の相関関係の検定に
はスピアマン順位相関係数，両者の差の検定には，ウィル

コクソン符号付順違和検定を用いた．
　TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定値と筋電図
振幅の回帰係数の比率（TS/PS）の1回目，2回目の値の差
の検定にはウィルコクソン符号付順違和検定を用いた．
　何れの検定も有意水準は5％とした．

結　　　　　果

　図1にTSの表示画面の一例，図2にPSの表示画面の一例
を示す．TS，PSともにその測定値は筋電図振幅と線形の関
係を有していた（図3）
　TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定値と筋電図
振幅の相関係数を比較したところ，何れの関係も強い相関
を認めた．相関係数の各被験者の1回目，2回目のそれぞれ
の平均値（±標準偏差）はTSが0.90（±0.06），0.85（±0.08）で，

PSが0.91（±0.06），0.88（±0.06）であった．1回目同士，2回
目同士は近似しており，有意な差は認めなかった（P>0.05）
（表1）．
　TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定値と筋電図
振幅の回帰係数は個人差が大きいことが示された（表1）．
PS，TSとも，1回目と2回目の咬合力表示値と筋電図振幅の
回帰係数の間に有意差はなかったが，ばらつきが認められ
た．PSでは，1回目と2回目の咬合力表示値と筋電図振幅
の回帰係数の間に相関係数0.89の有意な相関が認められた．
しかし，TSでは相関係数0.36で有意な相関が認められなか
った（図4）．TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定
値と筋電図振幅の回帰係数の比率（TS/PS）の被検者18名
全体の中央値は1回目5.67，2回目6.84であり，有意差はな
かったが日間のばらつきが認められた．また，個人差が大
きいことが示された（表2）．

考　　　　　察

1．筋電図と咬合力の関係
　前述のように筋電図では被検者間や日間の測定条件の影
響があるため，それを低減し標準化するために，波形振幅
はMVC時の波形振幅により除した相対値である％MVC値
で表されることが多い28），31－36）．しかし，％MVC値表示で
はMVC施行の個人差の影響を反映して結果が過大評価，
過小評価されることもあり得るとする報告もある37）．その
対策として，被検者毎に咬合力を実測し，筋電図振幅と咬
合力の関係を明らかにし，その関係を用いて筋電図データ
から咬合力を推定する方策が考えられる．その際，参照咬
合力として用いる咬合力の測定装置としてはPSやTSが挙
げられるが，ブラキシズムの中のグラインディングなどの
動的な顎運動の場合，動的条件下での筋電図振幅と咬合力
の関係の情報も必要であるため，経時的な咬合力の変動を
表示できるTSの活用が考えられる．これまで，プレスケー
ルの測定値と咀嚼筋筋電図の関係を調べた研究はいくつか
あった27－29）ものの，T－スキャンの測定値と筋電図振幅の
相関性を明示した論文はなかった．本研究結果から，TS，
PSともに1チャンネルの咬筋筋電図と直線回帰の関係があ
り，強い相関があることが明らかとなった．これらの相関
関係をリンクさせることにより，TSの表示測定値と筋電
図振幅の関係とPSで測定された咬合力と筋電図振幅の関
係を，TSでの表示測定値に相当する力の推定へ活用する
ことの可能性が示唆された．そこで，TSとPSの咬合力表
示を筋電図の振幅値を介してリンクさせるパラメータ候補
として，TSとPS各々と筋電図波形振幅の回帰式の回帰係
数の比率（TS/PS）を算出したが，今回の結果では，1回目
と2回目に有意差はなかったものの1回目の中央値は5.67，
2回目は6.84であり，日間のばらつきが見られた．また，
被検者間のばらつきも大きいことが示された．

2．日間変動について
　筋電図の振幅は，電極の貼付位置，電極やペーストの種
類，被検者の脂肪層の厚さ，皮膚－電極間抵抗などの測定
条件の違いの影響を受けるとされている．1回目，2回目の
測定日で，電極間距離は一定にし，電極貼付位置は咬筋中
央部としたが，インピーダンスが異なるのは避けられない．
今回の結果で1回目，2回目の咬合力表示値と筋電図振幅の

回帰係数がばらついた原因の一つとしては，筋電図の電極
の貼付状態によるインピーダンスの違いが考えられた．
　一方，電極の貼付状態によるインピーダンスの違いが存
在しても，1回目，2回目の咬合力表示値と筋電図振幅の回
帰係数の間には相関関係が存在し得るものと推測していた
が，PSでは，推測通り，1回目と2回目の咬合力表示値と筋
電図振幅の回帰係数の間に相関係数0.89の有意な相関が認
められた．しかし，TSでは相関係数0.36で有意な相関が認
められなかった．この原因の一つとして，PSとTSの測定
値収集時間の違いが考えられた．PSでは，3秒間の咬みし
め時に記録された加圧による発色点の咬合接触圧の統合が
総咬合力として算出される．一方，TSでは，経時的，連続
的に咬合力が記録され，それが最大となった瞬間が総咬合
力として表示される．従って，TSの場合，標的とした片側

咬筋の筋電図波形の最大振幅のタイミングとTSの最大測
定値のタイミングに乖離が生じる可能性はあり，それに日
間で変動があった可能性が考えられた． 

3．被検者間のばらつきについて
　前述のように筋電図の振幅は，測定条件の違いの影響を
受けるとされ，その中には被検者の脂肪層の厚さ，皮膚－
電極間抵抗など個体差によるものも含まれる．また，筋張
力により発揮される咬合力は，筋肉の大きさにより影響を
受けるが，表面筋電図の1chの電極がすべての筋の部分の
筋張力を網羅している訳ではなく，全体の中で1chの電極
の電位が占める割合は被検者により異なる．そのため，咬
合力表示値と筋電図振幅の回帰係数は，被験者間で異なる
ものと考えられる．
　しかし，電極を貼り替えない同一測定日内の筋電図振幅
と同一被検者の咬合力との関係は，本来安定しているもの
と考えられる．本研究では，1回目，2回目それぞれでTS
時とPS時の筋電図測定は電極を貼り替えない同一条件で
行っているため，両者の咬合力表示をリンクさせる筋電図
の電極貼付条件の違いが両者の被検者間のばらつきに与え
る影響は少ないものと考えられた．回帰係数の比率の被験
者間のばらつきは，日間変動での考察同様，PSとTSの測
定値収集時間の違いが原因の一つとして考えられた．すな
わち，TSにおける標的とした片側咬筋の筋電図波形の最
大振幅のタイミングとTSの最大測定値のタイミングに乖
離が生じる可能性があり，それに被検者間でばらつきがあ
った可能性が考えられた．また，本研究では，筋電図振幅
データは片側咬筋の1chとしたが，咬筋側頭筋のコーディ
ネーションパターンは咬合力の多寡により変動し得ること
は知られている．同一の大きさで同方向の咬合力では，概
ね一定となるものと考えられが，TSとPSを介在させて咬
合力を発揮させた場合のコーディネーションパターンが異
なり，総咬合力の中で，標的咬筋筋電図振幅が寄与する割
合に違いが出た可能性が考えられた．TSとPSの厚さの違
いは僅か18μmであるが，その厚さの違いがコーディネー
ションパターンの違いに影響した可能性を完全に除外する
ことはできない．また，両者のベースのシートの材質は共
にポリエチレンテレフタレートであるが，シートのしなや
かさに若干の違いはある．また，PSはシートのみを口腔
内に挿入するのに対し，TSはシートの頬側を保持する専
用プラスチックホルダーとともに挿入しなければならない．
これらの装置の形状，性状の違いによる筋活動のコーディ
ネーションパターンへの影響が被験者により異なっていた
可能性も完全に否定することはできない．

4．本研究の限界と今後の展望
　以上のように，本研究により，PSの測定値同様T－スキ
ャンの測定値も筋電図振幅と相関を有すること，PSの測

定値と筋電図振幅，T－スキャンの測定値と筋電図振幅の
一次回帰式の回帰係数の比は個人差や日間変動が大きいこ
とが知見として得られたが，本研究には以下のような限界
もある．
　1回の測定日においては疲労など被験者への負担に配慮
し，PS，TSでの10段階の咬みしめはそれぞれで1回ずつの
みとした．そのため，同一の電極貼付条件での複数回測定
による再現性の情報は提供できなかった．また，片側咬筋
中央部の1chのみの筋電図データであった点，PSとTSの介
在の有無による筋電図への影響についてのデータを提示で
きなかった点，咬合力-筋電図振幅の関係を1次回帰式でし
か見ていない点，Ｔ－スキャンの最大測定値と標的部分の
筋電図の最大振幅とのタイムラグがあった可能性を除外し
きれていない点が挙げられる． 
　これらのうち，施行回数やPS，TSの介在の有無の条件，
電極チャンネル数については，これらの条件を追加すると
ともに被検者数を増やして検討することにより，より多く
の情報が得られるものと考える．Ｔ－スキャンの測定値と標
的部分の筋電図振幅とのタイムラグの可能性への対策とし
ては，T－スキャンと筋電図の経時データの同時取り込み
による両者の関係解明は有用と考える．さらに咬合圧重心
の偏りも解析に加えることで精度の向上も期待できる．筋
電図振幅を介したT－スキャンとプレスケールの咬合力表
示のリンクのためには，今後，これらのさらなる情報を活
用して，今回見られた日間や被験者間のばらつきの原因の
解明やばらつきの低減対策の検討が必要と考えられる．日
間や被験者間のばらつきが解消できない場合には，被検者
ごと，測定日ごとにT－スキャンとプレスケールの咬合力
表示，および筋電図振幅の関係を解析し，それを基にTS
の咬合力を推定するという対応が必要と考えられた．その
際，T-スキャンとプレスケールの咬合力表示，および筋電
図振幅の関係を示すパラメータとしては，今回用いた1次
回帰式の回帰係数のようなシンプルなパラメータではなく，
より測定値の分布に適合の良い変換アルゴリズムの検討が
必要と考えられた．

結　　　　　論

　本研究から，PSの測定値同様，TSの測定値も筋電図振
幅と相関を有することが明らかとなり，TSとPSの咬合力
表示を筋電図の振幅値を介してリンクさせることの可能性
が示唆された．しかし，PSの測定値と筋電図振幅，TSの
測定値と筋電図振幅の一次回帰式の回帰係数の比は個人差
や日間変動が大きく，一定ではないことが示され，解析方
法の改善やTSとPSの咬合力表示をリンクさせるパラメー
タの改善の必要性が示唆された．

では 6㎜5）であり，何れもその厚さ分の咬合挙上がなさ
れた状態での測定であった．咬合力計と筋電図振幅の間の
直線的な相関関係はこれまで報告されている6－9）．一方で，
咬合力計と筋電図振幅の関係は，咬合高径により変化する
ことが分かっている7，10）． そのため，厚みのある咬合力計
ではなく，咬頭嵌合位に近い顎位での咬合力を測定できる
装置が求められ，その結果，開発，臨床応用されたのが，
デンタルプレスケール（株式会社ジーシー）11－18） とT-スキ
ャンシステム（ニッタ社）19－26）の2種類の薄型の感圧シー
トシステムである．両者は，発売以来長年にわたって多く
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緒　　　　　言

　顎口腔機能の評価に咬合力の測定は重要である．咬合力
の測定には，歪ゲージなどの圧トランスデューサーを用い
た咬合力計1－3）が用いられてきた．しかし，咬合力計は装
置の厚みが必要であるため，上下の歯の間に厚みのある装
置を介在させなければならず，その結果，咬合が挙上され
た状態での測定にとどまっていた．上市された咬合力計で
はMPM-2401（日本光電社）はセンサーの厚みは5㎜4），
オクルーザルフォースメーター GM10（長野計器製作所）

の研究や臨床に応用されてきた．プレスケールは，加わっ
た圧力に応じて発色濃度が変わる厚さ98μmの感圧シート
であり，動的な咬合力は測定できないが，加わった咬合力
をニュートン（N）単位で表示できる．プレスケールの測定
値と咀嚼筋筋電図の関係を調べた研究はいくつかあり，両
者の相関が示されている27－29）．
　一方，T－スキャンは，加わる力の大きさに応じて電気
抵抗値が変化する特殊インクが格子状に塗布された厚さ80
μmのシートで，電気抵抗値の変化を経時的に記録できる
ことから，咬合力の経時的変化を動的に測定することが可
能である30）．しかし，計測表示される数値は具体的な単位
による表示ではなく，数値の絶対的な評価が難しい．我々
は，T－スキャンの結果と実際の咬合力の結果をリンクさ
せ，T－スキャンの測定結果から実際の咬合力を推し測る
ことにより，将来の臨床使用時においてT－スキャンの測
定結果のみで動的咬合力を把握する方法を確立する可能性
を考えた．その方策の一つとして，実際の咬合力測定にプ
レスケールを用い，リンクさせるための共通要素として筋
電計測定値を用いて評価する方法に着目した．しかし，こ
れまでT－スキャンの測定値と筋電図振幅の相関性を明示
した論文はなく，同一被検者内でプレスケールの測定値，
T－スキャンの測定値，咀嚼筋筋電図の3者の関係を解析し
た研究も見当たらない．
　本研究では，T－スキャンの測定値がプレスケール同様
筋電図振幅と相関関係を有しているとの仮説のもと，その
相関関係同士の関係が，被験者間のばらつきや日間の変動
がなく一定であれば，筋電図振幅を介したT－スキャンと
プレスケールの咬合力表示のリンクが可能ではないかと考
え，咬合力をニュートン単位で表示できるプレスケールの
測定値と具体的な単位表示がないT－スキャンシステムの
測定値が咬筋筋電図振幅とどのような関係にあるかを検証
した．

方　　　　　法

1．被検者
　被検者はボランティアで参加した顎機能に障害のない健
常者18名（男性11名，女性7名）とした．年齢（平均±標
準偏差（SD））は24.6±3.0歳であった．智歯以外で抜去さ
れた永久歯がある者，歯科治療中である者，矯正治療の保
定期間中の者，顎関節雑音や咀嚼筋痛がある者は除外した．
軽度の叢生は含めたが，反対咬合，過蓋咬合，交叉咬合，
開咬は除外した．下顎両側第二小臼歯が先天性に欠如して
いた者が1名いたが，下顎両側第二乳臼歯が残存し，歯列
形態に明らかな問題はなく咬合支持が保たれていたため被
験者に含めた． 
　本研究は北海度大学大学院歯学研究院臨床・疫学研究倫
理審査委員会の承認（承認番号：2019第12号）を得ており，

被検者に対して研究前に十分な説明を行い，文書による同
意を得た上で行った．

2．測定方法
　各被検者は異なる日で2回の測定を行い，測定間隔は1週
間以上空くように設定した．最大随意咬みしめ（Maximum 
voluntary contraction，MVC）を含む10段階に強さを変え
て咬合してもらい，その時の筋電図と咬合力を同時測定し
た．咬合力の強弱は被検者自身の主観で行い，咬合力を調
整する指示や筋電図波形を示す等のフィードバックは行わ
なかった．例外として，明らかに測定可能範囲外の弱さの
場合のみより強く咬むよう指示した．
　筋電図の測定には据え置き型筋電計EMG－025（原田電
子株式会社）を使用し，電極中心間距離が20㎜となるよう
に電極を貼付した．貼付部位は被検者が申告した主咀嚼側
咬筋（右側：9名，左側：9名）とし，皮膚清拭後に貼付しテ
ープで固定した．
　筋電計の周波数特性は10～1000Hzでサンプリング周
波数は1ｋHzである．波形の解析にはLabCh a r t 8
（ADINSTRUMENTS社）を用い，ハイパスフィルタ20Hz，
平滑化101ポイントで処理したのち各波形の最大振幅を抽
出した．
　咬合力の測定にはTスキャンⅢ（ニッタ株式会社，以下
TS）とデンタルプレスケール50H（株式会社ジーシー，以
下PS）を用いた．TSのデータ分析では付属のソフトウェ
アを，PSのデータ分析にはDePROS709（株式会社ジーシ
ー）を用いた．TSでは時系列で連続してデータが記録でき
るため，本研究では，各段階の咬合相中の総咬合力時系列
表示モードの値が最大となったタイミングの数値を咬合力
測定値として用いた．PSではシステム内のスキャナーで
発色を読み取り，咬合接触点全体の発色に応じた総咬合力
が表示されるため，その値を咬合力測定値として用いた．
各被検者では事前に，シリコンバイト材（グラビティ―バ
イト，山八歯材工業株式会社）で咬合採得を行い，測定後
にそのバイト材とTS，PSの印記部位とを対比して，歯列が
シートからはみ出していないかを確認した．

3．統計解析
　1回目，2回目の測定日ごとに，各被験者で，TS，PSそれ
ぞれで，咬合力測定値を目的変数，筋電図振幅を説明変数
として回帰分析を行い，回帰係数，相関係数を求めた．さ
らに，TSとPSの回帰係数の比率を求めた．
　TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定値と筋電図
振幅の相関係数の比較には，ウィルコクソン符号付順違和
検定を用いた．
　TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定値と筋電図
振幅の回帰係数の1回目，2回目の間の相関関係の検定に
はスピアマン順位相関係数，両者の差の検定には，ウィル

コクソン符号付順違和検定を用いた．
　TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定値と筋電図
振幅の回帰係数の比率（TS/PS）の1回目，2回目の値の差
の検定にはウィルコクソン符号付順違和検定を用いた．
　何れの検定も有意水準は5％とした．

結　　　　　果

　図1にTSの表示画面の一例，図2にPSの表示画面の一例
を示す．TS，PSともにその測定値は筋電図振幅と線形の関
係を有していた（図3）
　TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定値と筋電図
振幅の相関係数を比較したところ，何れの関係も強い相関
を認めた．相関係数の各被験者の1回目，2回目のそれぞれ
の平均値（±標準偏差）はTSが0.90（±0.06），0.85（±0.08）で，

PSが0.91（±0.06），0.88（±0.06）であった．1回目同士，2回
目同士は近似しており，有意な差は認めなかった（P>0.05）
（表1）．
　TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定値と筋電図
振幅の回帰係数は個人差が大きいことが示された（表1）．
PS，TSとも，1回目と2回目の咬合力表示値と筋電図振幅の
回帰係数の間に有意差はなかったが，ばらつきが認められ
た．PSでは，1回目と2回目の咬合力表示値と筋電図振幅
の回帰係数の間に相関係数0.89の有意な相関が認められた．
しかし，TSでは相関係数0.36で有意な相関が認められなか
った（図4）．TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定
値と筋電図振幅の回帰係数の比率（TS/PS）の被検者18名
全体の中央値は1回目5.67，2回目6.84であり，有意差はな
かったが日間のばらつきが認められた．また，個人差が大
きいことが示された（表2）．

考　　　　　察

1．筋電図と咬合力の関係
　前述のように筋電図では被検者間や日間の測定条件の影
響があるため，それを低減し標準化するために，波形振幅
はMVC時の波形振幅により除した相対値である％MVC値
で表されることが多い28），31－36）．しかし，％MVC値表示で
はMVC施行の個人差の影響を反映して結果が過大評価，
過小評価されることもあり得るとする報告もある37）．その
対策として，被検者毎に咬合力を実測し，筋電図振幅と咬
合力の関係を明らかにし，その関係を用いて筋電図データ
から咬合力を推定する方策が考えられる．その際，参照咬
合力として用いる咬合力の測定装置としてはPSやTSが挙
げられるが，ブラキシズムの中のグラインディングなどの
動的な顎運動の場合，動的条件下での筋電図振幅と咬合力
の関係の情報も必要であるため，経時的な咬合力の変動を
表示できるTSの活用が考えられる．これまで，プレスケー
ルの測定値と咀嚼筋筋電図の関係を調べた研究はいくつか
あった27－29）ものの，T－スキャンの測定値と筋電図振幅の
相関性を明示した論文はなかった．本研究結果から，TS，
PSともに1チャンネルの咬筋筋電図と直線回帰の関係があ
り，強い相関があることが明らかとなった．これらの相関
関係をリンクさせることにより，TSの表示測定値と筋電
図振幅の関係とPSで測定された咬合力と筋電図振幅の関
係を，TSでの表示測定値に相当する力の推定へ活用する
ことの可能性が示唆された．そこで，TSとPSの咬合力表
示を筋電図の振幅値を介してリンクさせるパラメータ候補
として，TSとPS各々と筋電図波形振幅の回帰式の回帰係
数の比率（TS/PS）を算出したが，今回の結果では，1回目
と2回目に有意差はなかったものの1回目の中央値は5.67，
2回目は6.84であり，日間のばらつきが見られた．また，
被検者間のばらつきも大きいことが示された．

2．日間変動について
　筋電図の振幅は，電極の貼付位置，電極やペーストの種
類，被検者の脂肪層の厚さ，皮膚－電極間抵抗などの測定
条件の違いの影響を受けるとされている．1回目，2回目の
測定日で，電極間距離は一定にし，電極貼付位置は咬筋中
央部としたが，インピーダンスが異なるのは避けられない．
今回の結果で1回目，2回目の咬合力表示値と筋電図振幅の

回帰係数がばらついた原因の一つとしては，筋電図の電極
の貼付状態によるインピーダンスの違いが考えられた．
　一方，電極の貼付状態によるインピーダンスの違いが存
在しても，1回目，2回目の咬合力表示値と筋電図振幅の回
帰係数の間には相関関係が存在し得るものと推測していた
が，PSでは，推測通り，1回目と2回目の咬合力表示値と筋
電図振幅の回帰係数の間に相関係数0.89の有意な相関が認
められた．しかし，TSでは相関係数0.36で有意な相関が認
められなかった．この原因の一つとして，PSとTSの測定
値収集時間の違いが考えられた．PSでは，3秒間の咬みし
め時に記録された加圧による発色点の咬合接触圧の統合が
総咬合力として算出される．一方，TSでは，経時的，連続
的に咬合力が記録され，それが最大となった瞬間が総咬合
力として表示される．従って，TSの場合，標的とした片側

咬筋の筋電図波形の最大振幅のタイミングとTSの最大測
定値のタイミングに乖離が生じる可能性はあり，それに日
間で変動があった可能性が考えられた． 

3．被検者間のばらつきについて
　前述のように筋電図の振幅は，測定条件の違いの影響を
受けるとされ，その中には被検者の脂肪層の厚さ，皮膚－
電極間抵抗など個体差によるものも含まれる．また，筋張
力により発揮される咬合力は，筋肉の大きさにより影響を
受けるが，表面筋電図の1chの電極がすべての筋の部分の
筋張力を網羅している訳ではなく，全体の中で1chの電極
の電位が占める割合は被検者により異なる．そのため，咬
合力表示値と筋電図振幅の回帰係数は，被験者間で異なる
ものと考えられる．
　しかし，電極を貼り替えない同一測定日内の筋電図振幅
と同一被検者の咬合力との関係は，本来安定しているもの
と考えられる．本研究では，1回目，2回目それぞれでTS
時とPS時の筋電図測定は電極を貼り替えない同一条件で
行っているため，両者の咬合力表示をリンクさせる筋電図
の電極貼付条件の違いが両者の被検者間のばらつきに与え
る影響は少ないものと考えられた．回帰係数の比率の被験
者間のばらつきは，日間変動での考察同様，PSとTSの測
定値収集時間の違いが原因の一つとして考えられた．すな
わち，TSにおける標的とした片側咬筋の筋電図波形の最
大振幅のタイミングとTSの最大測定値のタイミングに乖
離が生じる可能性があり，それに被検者間でばらつきがあ
った可能性が考えられた．また，本研究では，筋電図振幅
データは片側咬筋の1chとしたが，咬筋側頭筋のコーディ
ネーションパターンは咬合力の多寡により変動し得ること
は知られている．同一の大きさで同方向の咬合力では，概
ね一定となるものと考えられが，TSとPSを介在させて咬
合力を発揮させた場合のコーディネーションパターンが異
なり，総咬合力の中で，標的咬筋筋電図振幅が寄与する割
合に違いが出た可能性が考えられた．TSとPSの厚さの違
いは僅か18μmであるが，その厚さの違いがコーディネー
ションパターンの違いに影響した可能性を完全に除外する
ことはできない．また，両者のベースのシートの材質は共
にポリエチレンテレフタレートであるが，シートのしなや
かさに若干の違いはある．また，PSはシートのみを口腔
内に挿入するのに対し，TSはシートの頬側を保持する専
用プラスチックホルダーとともに挿入しなければならない．
これらの装置の形状，性状の違いによる筋活動のコーディ
ネーションパターンへの影響が被験者により異なっていた
可能性も完全に否定することはできない．

4．本研究の限界と今後の展望
　以上のように，本研究により，PSの測定値同様T－スキ
ャンの測定値も筋電図振幅と相関を有すること，PSの測

定値と筋電図振幅，T－スキャンの測定値と筋電図振幅の
一次回帰式の回帰係数の比は個人差や日間変動が大きいこ
とが知見として得られたが，本研究には以下のような限界
もある．
　1回の測定日においては疲労など被験者への負担に配慮
し，PS，TSでの10段階の咬みしめはそれぞれで1回ずつの
みとした．そのため，同一の電極貼付条件での複数回測定
による再現性の情報は提供できなかった．また，片側咬筋
中央部の1chのみの筋電図データであった点，PSとTSの介
在の有無による筋電図への影響についてのデータを提示で
きなかった点，咬合力-筋電図振幅の関係を1次回帰式でし
か見ていない点，Ｔ－スキャンの最大測定値と標的部分の
筋電図の最大振幅とのタイムラグがあった可能性を除外し
きれていない点が挙げられる． 
　これらのうち，施行回数やPS，TSの介在の有無の条件，
電極チャンネル数については，これらの条件を追加すると
ともに被検者数を増やして検討することにより，より多く
の情報が得られるものと考える．Ｔ－スキャンの測定値と標
的部分の筋電図振幅とのタイムラグの可能性への対策とし
ては，T－スキャンと筋電図の経時データの同時取り込み
による両者の関係解明は有用と考える．さらに咬合圧重心
の偏りも解析に加えることで精度の向上も期待できる．筋
電図振幅を介したT－スキャンとプレスケールの咬合力表
示のリンクのためには，今後，これらのさらなる情報を活
用して，今回見られた日間や被験者間のばらつきの原因の
解明やばらつきの低減対策の検討が必要と考えられる．日
間や被験者間のばらつきが解消できない場合には，被検者
ごと，測定日ごとにT－スキャンとプレスケールの咬合力
表示，および筋電図振幅の関係を解析し，それを基にTS
の咬合力を推定するという対応が必要と考えられた．その
際，T-スキャンとプレスケールの咬合力表示，および筋電
図振幅の関係を示すパラメータとしては，今回用いた1次
回帰式の回帰係数のようなシンプルなパラメータではなく，
より測定値の分布に適合の良い変換アルゴリズムの検討が
必要と考えられた．

結　　　　　論

　本研究から，PSの測定値同様，TSの測定値も筋電図振
幅と相関を有することが明らかとなり，TSとPSの咬合力
表示を筋電図の振幅値を介してリンクさせることの可能性
が示唆された．しかし，PSの測定値と筋電図振幅，TSの
測定値と筋電図振幅の一次回帰式の回帰係数の比は個人差
や日間変動が大きく，一定ではないことが示され，解析方
法の改善やTSとPSの咬合力表示をリンクさせるパラメー
タの改善の必要性が示唆された．

では 6㎜5）であり，何れもその厚さ分の咬合挙上がなさ
れた状態での測定であった．咬合力計と筋電図振幅の間の
直線的な相関関係はこれまで報告されている6－9）．一方で，
咬合力計と筋電図振幅の関係は，咬合高径により変化する
ことが分かっている7，10）． そのため，厚みのある咬合力計
ではなく，咬頭嵌合位に近い顎位での咬合力を測定できる
装置が求められ，その結果，開発，臨床応用されたのが，
デンタルプレスケール（株式会社ジーシー）11－18） とT-スキ
ャンシステム（ニッタ社）19－26）の2種類の薄型の感圧シー
トシステムである．両者は，発売以来長年にわたって多く
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中　島　利　徳　ほか

緒　　　　　言

　顎口腔機能の評価に咬合力の測定は重要である．咬合力
の測定には，歪ゲージなどの圧トランスデューサーを用い
た咬合力計1－3）が用いられてきた．しかし，咬合力計は装
置の厚みが必要であるため，上下の歯の間に厚みのある装
置を介在させなければならず，その結果，咬合が挙上され
た状態での測定にとどまっていた．上市された咬合力計で
はMPM-2401（日本光電社）はセンサーの厚みは5㎜4），
オクルーザルフォースメーター GM10（長野計器製作所）

の研究や臨床に応用されてきた．プレスケールは，加わっ
た圧力に応じて発色濃度が変わる厚さ98μmの感圧シート
であり，動的な咬合力は測定できないが，加わった咬合力
をニュートン（N）単位で表示できる．プレスケールの測定
値と咀嚼筋筋電図の関係を調べた研究はいくつかあり，両
者の相関が示されている27－29）．
　一方，T－スキャンは，加わる力の大きさに応じて電気
抵抗値が変化する特殊インクが格子状に塗布された厚さ80
μmのシートで，電気抵抗値の変化を経時的に記録できる
ことから，咬合力の経時的変化を動的に測定することが可
能である30）．しかし，計測表示される数値は具体的な単位
による表示ではなく，数値の絶対的な評価が難しい．我々
は，T－スキャンの結果と実際の咬合力の結果をリンクさ
せ，T－スキャンの測定結果から実際の咬合力を推し測る
ことにより，将来の臨床使用時においてT－スキャンの測
定結果のみで動的咬合力を把握する方法を確立する可能性
を考えた．その方策の一つとして，実際の咬合力測定にプ
レスケールを用い，リンクさせるための共通要素として筋
電計測定値を用いて評価する方法に着目した．しかし，こ
れまでT－スキャンの測定値と筋電図振幅の相関性を明示
した論文はなく，同一被検者内でプレスケールの測定値，
T－スキャンの測定値，咀嚼筋筋電図の3者の関係を解析し
た研究も見当たらない．
　本研究では，T－スキャンの測定値がプレスケール同様
筋電図振幅と相関関係を有しているとの仮説のもと，その
相関関係同士の関係が，被験者間のばらつきや日間の変動
がなく一定であれば，筋電図振幅を介したT－スキャンと
プレスケールの咬合力表示のリンクが可能ではないかと考
え，咬合力をニュートン単位で表示できるプレスケールの
測定値と具体的な単位表示がないT－スキャンシステムの
測定値が咬筋筋電図振幅とどのような関係にあるかを検証
した．

方　　　　　法

1．被検者
　被検者はボランティアで参加した顎機能に障害のない健
常者18名（男性11名，女性7名）とした．年齢（平均±標
準偏差（SD））は24.6±3.0歳であった．智歯以外で抜去さ
れた永久歯がある者，歯科治療中である者，矯正治療の保
定期間中の者，顎関節雑音や咀嚼筋痛がある者は除外した．
軽度の叢生は含めたが，反対咬合，過蓋咬合，交叉咬合，
開咬は除外した．下顎両側第二小臼歯が先天性に欠如して
いた者が1名いたが，下顎両側第二乳臼歯が残存し，歯列
形態に明らかな問題はなく咬合支持が保たれていたため被
験者に含めた． 
　本研究は北海度大学大学院歯学研究院臨床・疫学研究倫
理審査委員会の承認（承認番号：2019第12号）を得ており，

被検者に対して研究前に十分な説明を行い，文書による同
意を得た上で行った．

2．測定方法
　各被検者は異なる日で2回の測定を行い，測定間隔は1週
間以上空くように設定した．最大随意咬みしめ（Maximum 
voluntary contraction，MVC）を含む10段階に強さを変え
て咬合してもらい，その時の筋電図と咬合力を同時測定し
た．咬合力の強弱は被検者自身の主観で行い，咬合力を調
整する指示や筋電図波形を示す等のフィードバックは行わ
なかった．例外として，明らかに測定可能範囲外の弱さの
場合のみより強く咬むよう指示した．
　筋電図の測定には据え置き型筋電計EMG－025（原田電
子株式会社）を使用し，電極中心間距離が20㎜となるよう
に電極を貼付した．貼付部位は被検者が申告した主咀嚼側
咬筋（右側：9名，左側：9名）とし，皮膚清拭後に貼付しテ
ープで固定した．
　筋電計の周波数特性は10～1000Hzでサンプリング周
波数は1ｋHzである．波形の解析にはLabCh a r t 8
（ADINSTRUMENTS社）を用い，ハイパスフィルタ20Hz，
平滑化101ポイントで処理したのち各波形の最大振幅を抽
出した．
　咬合力の測定にはTスキャンⅢ（ニッタ株式会社，以下
TS）とデンタルプレスケール50H（株式会社ジーシー，以
下PS）を用いた．TSのデータ分析では付属のソフトウェ
アを，PSのデータ分析にはDePROS709（株式会社ジーシ
ー）を用いた．TSでは時系列で連続してデータが記録でき
るため，本研究では，各段階の咬合相中の総咬合力時系列
表示モードの値が最大となったタイミングの数値を咬合力
測定値として用いた．PSではシステム内のスキャナーで
発色を読み取り，咬合接触点全体の発色に応じた総咬合力
が表示されるため，その値を咬合力測定値として用いた．
各被検者では事前に，シリコンバイト材（グラビティ―バ
イト，山八歯材工業株式会社）で咬合採得を行い，測定後
にそのバイト材とTS，PSの印記部位とを対比して，歯列が
シートからはみ出していないかを確認した．

3．統計解析
　1回目，2回目の測定日ごとに，各被験者で，TS，PSそれ
ぞれで，咬合力測定値を目的変数，筋電図振幅を説明変数
として回帰分析を行い，回帰係数，相関係数を求めた．さ
らに，TSとPSの回帰係数の比率を求めた．
　TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定値と筋電図
振幅の相関係数の比較には，ウィルコクソン符号付順違和
検定を用いた．
　TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定値と筋電図
振幅の回帰係数の1回目，2回目の間の相関関係の検定に
はスピアマン順位相関係数，両者の差の検定には，ウィル

コクソン符号付順違和検定を用いた．
　TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定値と筋電図
振幅の回帰係数の比率（TS/PS）の1回目，2回目の値の差
の検定にはウィルコクソン符号付順違和検定を用いた．
　何れの検定も有意水準は5％とした．

結　　　　　果

　図1にTSの表示画面の一例，図2にPSの表示画面の一例
を示す．TS，PSともにその測定値は筋電図振幅と線形の関
係を有していた（図3）
　TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定値と筋電図
振幅の相関係数を比較したところ，何れの関係も強い相関
を認めた．相関係数の各被験者の1回目，2回目のそれぞれ
の平均値（±標準偏差）はTSが0.90（±0.06），0.85（±0.08）で，

PSが0.91（±0.06），0.88（±0.06）であった．1回目同士，2回
目同士は近似しており，有意な差は認めなかった（P>0.05）
（表1）．
　TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定値と筋電図
振幅の回帰係数は個人差が大きいことが示された（表1）．
PS，TSとも，1回目と2回目の咬合力表示値と筋電図振幅の
回帰係数の間に有意差はなかったが，ばらつきが認められ
た．PSでは，1回目と2回目の咬合力表示値と筋電図振幅
の回帰係数の間に相関係数0.89の有意な相関が認められた．
しかし，TSでは相関係数0.36で有意な相関が認められなか
った（図4）．TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定
値と筋電図振幅の回帰係数の比率（TS/PS）の被検者18名
全体の中央値は1回目5.67，2回目6.84であり，有意差はな
かったが日間のばらつきが認められた．また，個人差が大
きいことが示された（表2）．

考　　　　　察

1．筋電図と咬合力の関係
　前述のように筋電図では被検者間や日間の測定条件の影
響があるため，それを低減し標準化するために，波形振幅
はMVC時の波形振幅により除した相対値である％MVC値
で表されることが多い28），31－36）．しかし，％MVC値表示で
はMVC施行の個人差の影響を反映して結果が過大評価，
過小評価されることもあり得るとする報告もある37）．その
対策として，被検者毎に咬合力を実測し，筋電図振幅と咬
合力の関係を明らかにし，その関係を用いて筋電図データ
から咬合力を推定する方策が考えられる．その際，参照咬
合力として用いる咬合力の測定装置としてはPSやTSが挙
げられるが，ブラキシズムの中のグラインディングなどの
動的な顎運動の場合，動的条件下での筋電図振幅と咬合力
の関係の情報も必要であるため，経時的な咬合力の変動を
表示できるTSの活用が考えられる．これまで，プレスケー
ルの測定値と咀嚼筋筋電図の関係を調べた研究はいくつか
あった27－29）ものの，T－スキャンの測定値と筋電図振幅の
相関性を明示した論文はなかった．本研究結果から，TS，
PSともに1チャンネルの咬筋筋電図と直線回帰の関係があ
り，強い相関があることが明らかとなった．これらの相関
関係をリンクさせることにより，TSの表示測定値と筋電
図振幅の関係とPSで測定された咬合力と筋電図振幅の関
係を，TSでの表示測定値に相当する力の推定へ活用する
ことの可能性が示唆された．そこで，TSとPSの咬合力表
示を筋電図の振幅値を介してリンクさせるパラメータ候補
として，TSとPS各々と筋電図波形振幅の回帰式の回帰係
数の比率（TS/PS）を算出したが，今回の結果では，1回目
と2回目に有意差はなかったものの1回目の中央値は5.67，
2回目は6.84であり，日間のばらつきが見られた．また，
被検者間のばらつきも大きいことが示された．

2．日間変動について
　筋電図の振幅は，電極の貼付位置，電極やペーストの種
類，被検者の脂肪層の厚さ，皮膚－電極間抵抗などの測定
条件の違いの影響を受けるとされている．1回目，2回目の
測定日で，電極間距離は一定にし，電極貼付位置は咬筋中
央部としたが，インピーダンスが異なるのは避けられない．
今回の結果で1回目，2回目の咬合力表示値と筋電図振幅の

回帰係数がばらついた原因の一つとしては，筋電図の電極
の貼付状態によるインピーダンスの違いが考えられた．
　一方，電極の貼付状態によるインピーダンスの違いが存
在しても，1回目，2回目の咬合力表示値と筋電図振幅の回
帰係数の間には相関関係が存在し得るものと推測していた
が，PSでは，推測通り，1回目と2回目の咬合力表示値と筋
電図振幅の回帰係数の間に相関係数0.89の有意な相関が認
められた．しかし，TSでは相関係数0.36で有意な相関が認
められなかった．この原因の一つとして，PSとTSの測定
値収集時間の違いが考えられた．PSでは，3秒間の咬みし
め時に記録された加圧による発色点の咬合接触圧の統合が
総咬合力として算出される．一方，TSでは，経時的，連続
的に咬合力が記録され，それが最大となった瞬間が総咬合
力として表示される．従って，TSの場合，標的とした片側

咬筋の筋電図波形の最大振幅のタイミングとTSの最大測
定値のタイミングに乖離が生じる可能性はあり，それに日
間で変動があった可能性が考えられた． 

3．被検者間のばらつきについて
　前述のように筋電図の振幅は，測定条件の違いの影響を
受けるとされ，その中には被検者の脂肪層の厚さ，皮膚－
電極間抵抗など個体差によるものも含まれる．また，筋張
力により発揮される咬合力は，筋肉の大きさにより影響を
受けるが，表面筋電図の1chの電極がすべての筋の部分の
筋張力を網羅している訳ではなく，全体の中で1chの電極
の電位が占める割合は被検者により異なる．そのため，咬
合力表示値と筋電図振幅の回帰係数は，被験者間で異なる
ものと考えられる．
　しかし，電極を貼り替えない同一測定日内の筋電図振幅
と同一被検者の咬合力との関係は，本来安定しているもの
と考えられる．本研究では，1回目，2回目それぞれでTS
時とPS時の筋電図測定は電極を貼り替えない同一条件で
行っているため，両者の咬合力表示をリンクさせる筋電図
の電極貼付条件の違いが両者の被検者間のばらつきに与え
る影響は少ないものと考えられた．回帰係数の比率の被験
者間のばらつきは，日間変動での考察同様，PSとTSの測
定値収集時間の違いが原因の一つとして考えられた．すな
わち，TSにおける標的とした片側咬筋の筋電図波形の最
大振幅のタイミングとTSの最大測定値のタイミングに乖
離が生じる可能性があり，それに被検者間でばらつきがあ
った可能性が考えられた．また，本研究では，筋電図振幅
データは片側咬筋の1chとしたが，咬筋側頭筋のコーディ
ネーションパターンは咬合力の多寡により変動し得ること
は知られている．同一の大きさで同方向の咬合力では，概
ね一定となるものと考えられが，TSとPSを介在させて咬
合力を発揮させた場合のコーディネーションパターンが異
なり，総咬合力の中で，標的咬筋筋電図振幅が寄与する割
合に違いが出た可能性が考えられた．TSとPSの厚さの違
いは僅か18μmであるが，その厚さの違いがコーディネー
ションパターンの違いに影響した可能性を完全に除外する
ことはできない．また，両者のベースのシートの材質は共
にポリエチレンテレフタレートであるが，シートのしなや
かさに若干の違いはある．また，PSはシートのみを口腔
内に挿入するのに対し，TSはシートの頬側を保持する専
用プラスチックホルダーとともに挿入しなければならない．
これらの装置の形状，性状の違いによる筋活動のコーディ
ネーションパターンへの影響が被験者により異なっていた
可能性も完全に否定することはできない．

4．本研究の限界と今後の展望
　以上のように，本研究により，PSの測定値同様T－スキ
ャンの測定値も筋電図振幅と相関を有すること，PSの測

定値と筋電図振幅，T－スキャンの測定値と筋電図振幅の
一次回帰式の回帰係数の比は個人差や日間変動が大きいこ
とが知見として得られたが，本研究には以下のような限界
もある．
　1回の測定日においては疲労など被験者への負担に配慮
し，PS，TSでの10段階の咬みしめはそれぞれで1回ずつの
みとした．そのため，同一の電極貼付条件での複数回測定
による再現性の情報は提供できなかった．また，片側咬筋
中央部の1chのみの筋電図データであった点，PSとTSの介
在の有無による筋電図への影響についてのデータを提示で
きなかった点，咬合力-筋電図振幅の関係を1次回帰式でし
か見ていない点，Ｔ－スキャンの最大測定値と標的部分の
筋電図の最大振幅とのタイムラグがあった可能性を除外し
きれていない点が挙げられる． 
　これらのうち，施行回数やPS，TSの介在の有無の条件，
電極チャンネル数については，これらの条件を追加すると
ともに被検者数を増やして検討することにより，より多く
の情報が得られるものと考える．Ｔ－スキャンの測定値と標
的部分の筋電図振幅とのタイムラグの可能性への対策とし
ては，T－スキャンと筋電図の経時データの同時取り込み
による両者の関係解明は有用と考える．さらに咬合圧重心
の偏りも解析に加えることで精度の向上も期待できる．筋
電図振幅を介したT－スキャンとプレスケールの咬合力表
示のリンクのためには，今後，これらのさらなる情報を活
用して，今回見られた日間や被験者間のばらつきの原因の
解明やばらつきの低減対策の検討が必要と考えられる．日
間や被験者間のばらつきが解消できない場合には，被検者
ごと，測定日ごとにT－スキャンとプレスケールの咬合力
表示，および筋電図振幅の関係を解析し，それを基にTS
の咬合力を推定するという対応が必要と考えられた．その
際，T-スキャンとプレスケールの咬合力表示，および筋電
図振幅の関係を示すパラメータとしては，今回用いた1次
回帰式の回帰係数のようなシンプルなパラメータではなく，
より測定値の分布に適合の良い変換アルゴリズムの検討が
必要と考えられた．

結　　　　　論

　本研究から，PSの測定値同様，TSの測定値も筋電図振
幅と相関を有することが明らかとなり，TSとPSの咬合力
表示を筋電図の振幅値を介してリンクさせることの可能性
が示唆された．しかし，PSの測定値と筋電図振幅，TSの
測定値と筋電図振幅の一次回帰式の回帰係数の比は個人差
や日間変動が大きく，一定ではないことが示され，解析方
法の改善やTSとPSの咬合力表示をリンクさせるパラメー
タの改善の必要性が示唆された．

では 6㎜5）であり，何れもその厚さ分の咬合挙上がなさ
れた状態での測定であった．咬合力計と筋電図振幅の間の
直線的な相関関係はこれまで報告されている6－9）．一方で，
咬合力計と筋電図振幅の関係は，咬合高径により変化する
ことが分かっている7，10）． そのため，厚みのある咬合力計
ではなく，咬頭嵌合位に近い顎位での咬合力を測定できる
装置が求められ，その結果，開発，臨床応用されたのが，
デンタルプレスケール（株式会社ジーシー）11－18） とT-スキ
ャンシステム（ニッタ社）19－26）の2種類の薄型の感圧シー
トシステムである．両者は，発売以来長年にわたって多く
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緒　　　　　言

　顎口腔機能の評価に咬合力の測定は重要である．咬合力
の測定には，歪ゲージなどの圧トランスデューサーを用い
た咬合力計1－3）が用いられてきた．しかし，咬合力計は装
置の厚みが必要であるため，上下の歯の間に厚みのある装
置を介在させなければならず，その結果，咬合が挙上され
た状態での測定にとどまっていた．上市された咬合力計で
はMPM-2401（日本光電社）はセンサーの厚みは5㎜4），
オクルーザルフォースメーター GM10（長野計器製作所）

の研究や臨床に応用されてきた．プレスケールは，加わっ
た圧力に応じて発色濃度が変わる厚さ98μmの感圧シート
であり，動的な咬合力は測定できないが，加わった咬合力
をニュートン（N）単位で表示できる．プレスケールの測定
値と咀嚼筋筋電図の関係を調べた研究はいくつかあり，両
者の相関が示されている27－29）．
　一方，T－スキャンは，加わる力の大きさに応じて電気
抵抗値が変化する特殊インクが格子状に塗布された厚さ80
μmのシートで，電気抵抗値の変化を経時的に記録できる
ことから，咬合力の経時的変化を動的に測定することが可
能である30）．しかし，計測表示される数値は具体的な単位
による表示ではなく，数値の絶対的な評価が難しい．我々
は，T－スキャンの結果と実際の咬合力の結果をリンクさ
せ，T－スキャンの測定結果から実際の咬合力を推し測る
ことにより，将来の臨床使用時においてT－スキャンの測
定結果のみで動的咬合力を把握する方法を確立する可能性
を考えた．その方策の一つとして，実際の咬合力測定にプ
レスケールを用い，リンクさせるための共通要素として筋
電計測定値を用いて評価する方法に着目した．しかし，こ
れまでT－スキャンの測定値と筋電図振幅の相関性を明示
した論文はなく，同一被検者内でプレスケールの測定値，
T－スキャンの測定値，咀嚼筋筋電図の3者の関係を解析し
た研究も見当たらない．
　本研究では，T－スキャンの測定値がプレスケール同様
筋電図振幅と相関関係を有しているとの仮説のもと，その
相関関係同士の関係が，被験者間のばらつきや日間の変動
がなく一定であれば，筋電図振幅を介したT－スキャンと
プレスケールの咬合力表示のリンクが可能ではないかと考
え，咬合力をニュートン単位で表示できるプレスケールの
測定値と具体的な単位表示がないT－スキャンシステムの
測定値が咬筋筋電図振幅とどのような関係にあるかを検証
した．

方　　　　　法

1．被検者
　被検者はボランティアで参加した顎機能に障害のない健
常者18名（男性11名，女性7名）とした．年齢（平均±標
準偏差（SD））は24.6±3.0歳であった．智歯以外で抜去さ
れた永久歯がある者，歯科治療中である者，矯正治療の保
定期間中の者，顎関節雑音や咀嚼筋痛がある者は除外した．
軽度の叢生は含めたが，反対咬合，過蓋咬合，交叉咬合，
開咬は除外した．下顎両側第二小臼歯が先天性に欠如して
いた者が1名いたが，下顎両側第二乳臼歯が残存し，歯列
形態に明らかな問題はなく咬合支持が保たれていたため被
験者に含めた． 
　本研究は北海度大学大学院歯学研究院臨床・疫学研究倫
理審査委員会の承認（承認番号：2019第12号）を得ており，

被検者に対して研究前に十分な説明を行い，文書による同
意を得た上で行った．

2．測定方法
　各被検者は異なる日で2回の測定を行い，測定間隔は1週
間以上空くように設定した．最大随意咬みしめ（Maximum 
voluntary contraction，MVC）を含む10段階に強さを変え
て咬合してもらい，その時の筋電図と咬合力を同時測定し
た．咬合力の強弱は被検者自身の主観で行い，咬合力を調
整する指示や筋電図波形を示す等のフィードバックは行わ
なかった．例外として，明らかに測定可能範囲外の弱さの
場合のみより強く咬むよう指示した．
　筋電図の測定には据え置き型筋電計EMG－025（原田電
子株式会社）を使用し，電極中心間距離が20㎜となるよう
に電極を貼付した．貼付部位は被検者が申告した主咀嚼側
咬筋（右側：9名，左側：9名）とし，皮膚清拭後に貼付しテ
ープで固定した．
　筋電計の周波数特性は10～1000Hzでサンプリング周
波数は1ｋHzである．波形の解析にはLabCh a r t 8
（ADINSTRUMENTS社）を用い，ハイパスフィルタ20Hz，
平滑化101ポイントで処理したのち各波形の最大振幅を抽
出した．
　咬合力の測定にはTスキャンⅢ（ニッタ株式会社，以下
TS）とデンタルプレスケール50H（株式会社ジーシー，以
下PS）を用いた．TSのデータ分析では付属のソフトウェ
アを，PSのデータ分析にはDePROS709（株式会社ジーシ
ー）を用いた．TSでは時系列で連続してデータが記録でき
るため，本研究では，各段階の咬合相中の総咬合力時系列
表示モードの値が最大となったタイミングの数値を咬合力
測定値として用いた．PSではシステム内のスキャナーで
発色を読み取り，咬合接触点全体の発色に応じた総咬合力
が表示されるため，その値を咬合力測定値として用いた．
各被検者では事前に，シリコンバイト材（グラビティ―バ
イト，山八歯材工業株式会社）で咬合採得を行い，測定後
にそのバイト材とTS，PSの印記部位とを対比して，歯列が
シートからはみ出していないかを確認した．

3．統計解析
　1回目，2回目の測定日ごとに，各被験者で，TS，PSそれ
ぞれで，咬合力測定値を目的変数，筋電図振幅を説明変数
として回帰分析を行い，回帰係数，相関係数を求めた．さ
らに，TSとPSの回帰係数の比率を求めた．
　TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定値と筋電図
振幅の相関係数の比較には，ウィルコクソン符号付順違和
検定を用いた．
　TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定値と筋電図
振幅の回帰係数の1回目，2回目の間の相関関係の検定に
はスピアマン順位相関係数，両者の差の検定には，ウィル

コクソン符号付順違和検定を用いた．
　TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定値と筋電図
振幅の回帰係数の比率（TS/PS）の1回目，2回目の値の差
の検定にはウィルコクソン符号付順違和検定を用いた．
　何れの検定も有意水準は5％とした．

結　　　　　果

　図1にTSの表示画面の一例，図2にPSの表示画面の一例
を示す．TS，PSともにその測定値は筋電図振幅と線形の関
係を有していた（図3）
　TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定値と筋電図
振幅の相関係数を比較したところ，何れの関係も強い相関
を認めた．相関係数の各被験者の1回目，2回目のそれぞれ
の平均値（±標準偏差）はTSが0.90（±0.06），0.85（±0.08）で，

PSが0.91（±0.06），0.88（±0.06）であった．1回目同士，2回
目同士は近似しており，有意な差は認めなかった（P>0.05）
（表1）．
　TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定値と筋電図
振幅の回帰係数は個人差が大きいことが示された（表1）．
PS，TSとも，1回目と2回目の咬合力表示値と筋電図振幅の
回帰係数の間に有意差はなかったが，ばらつきが認められ
た．PSでは，1回目と2回目の咬合力表示値と筋電図振幅
の回帰係数の間に相関係数0.89の有意な相関が認められた．
しかし，TSでは相関係数0.36で有意な相関が認められなか
った（図4）．TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定
値と筋電図振幅の回帰係数の比率（TS/PS）の被検者18名
全体の中央値は1回目5.67，2回目6.84であり，有意差はな
かったが日間のばらつきが認められた．また，個人差が大
きいことが示された（表2）．

考　　　　　察

1．筋電図と咬合力の関係
　前述のように筋電図では被検者間や日間の測定条件の影
響があるため，それを低減し標準化するために，波形振幅
はMVC時の波形振幅により除した相対値である％MVC値
で表されることが多い28），31－36）．しかし，％MVC値表示で
はMVC施行の個人差の影響を反映して結果が過大評価，
過小評価されることもあり得るとする報告もある37）．その
対策として，被検者毎に咬合力を実測し，筋電図振幅と咬
合力の関係を明らかにし，その関係を用いて筋電図データ
から咬合力を推定する方策が考えられる．その際，参照咬
合力として用いる咬合力の測定装置としてはPSやTSが挙
げられるが，ブラキシズムの中のグラインディングなどの
動的な顎運動の場合，動的条件下での筋電図振幅と咬合力
の関係の情報も必要であるため，経時的な咬合力の変動を
表示できるTSの活用が考えられる．これまで，プレスケー
ルの測定値と咀嚼筋筋電図の関係を調べた研究はいくつか
あった27－29）ものの，T－スキャンの測定値と筋電図振幅の
相関性を明示した論文はなかった．本研究結果から，TS，
PSともに1チャンネルの咬筋筋電図と直線回帰の関係があ
り，強い相関があることが明らかとなった．これらの相関
関係をリンクさせることにより，TSの表示測定値と筋電
図振幅の関係とPSで測定された咬合力と筋電図振幅の関
係を，TSでの表示測定値に相当する力の推定へ活用する
ことの可能性が示唆された．そこで，TSとPSの咬合力表
示を筋電図の振幅値を介してリンクさせるパラメータ候補
として，TSとPS各々と筋電図波形振幅の回帰式の回帰係
数の比率（TS/PS）を算出したが，今回の結果では，1回目
と2回目に有意差はなかったものの1回目の中央値は5.67，
2回目は6.84であり，日間のばらつきが見られた．また，
被検者間のばらつきも大きいことが示された．

2．日間変動について
　筋電図の振幅は，電極の貼付位置，電極やペーストの種
類，被検者の脂肪層の厚さ，皮膚－電極間抵抗などの測定
条件の違いの影響を受けるとされている．1回目，2回目の
測定日で，電極間距離は一定にし，電極貼付位置は咬筋中
央部としたが，インピーダンスが異なるのは避けられない．
今回の結果で1回目，2回目の咬合力表示値と筋電図振幅の

回帰係数がばらついた原因の一つとしては，筋電図の電極
の貼付状態によるインピーダンスの違いが考えられた．
　一方，電極の貼付状態によるインピーダンスの違いが存
在しても，1回目，2回目の咬合力表示値と筋電図振幅の回
帰係数の間には相関関係が存在し得るものと推測していた
が，PSでは，推測通り，1回目と2回目の咬合力表示値と筋
電図振幅の回帰係数の間に相関係数0.89の有意な相関が認
められた．しかし，TSでは相関係数0.36で有意な相関が認
められなかった．この原因の一つとして，PSとTSの測定
値収集時間の違いが考えられた．PSでは，3秒間の咬みし
め時に記録された加圧による発色点の咬合接触圧の統合が
総咬合力として算出される．一方，TSでは，経時的，連続
的に咬合力が記録され，それが最大となった瞬間が総咬合
力として表示される．従って，TSの場合，標的とした片側

咬筋の筋電図波形の最大振幅のタイミングとTSの最大測
定値のタイミングに乖離が生じる可能性はあり，それに日
間で変動があった可能性が考えられた． 

3．被検者間のばらつきについて
　前述のように筋電図の振幅は，測定条件の違いの影響を
受けるとされ，その中には被検者の脂肪層の厚さ，皮膚－
電極間抵抗など個体差によるものも含まれる．また，筋張
力により発揮される咬合力は，筋肉の大きさにより影響を
受けるが，表面筋電図の1chの電極がすべての筋の部分の
筋張力を網羅している訳ではなく，全体の中で1chの電極
の電位が占める割合は被検者により異なる．そのため，咬
合力表示値と筋電図振幅の回帰係数は，被験者間で異なる
ものと考えられる．
　しかし，電極を貼り替えない同一測定日内の筋電図振幅
と同一被検者の咬合力との関係は，本来安定しているもの
と考えられる．本研究では，1回目，2回目それぞれでTS
時とPS時の筋電図測定は電極を貼り替えない同一条件で
行っているため，両者の咬合力表示をリンクさせる筋電図
の電極貼付条件の違いが両者の被検者間のばらつきに与え
る影響は少ないものと考えられた．回帰係数の比率の被験
者間のばらつきは，日間変動での考察同様，PSとTSの測
定値収集時間の違いが原因の一つとして考えられた．すな
わち，TSにおける標的とした片側咬筋の筋電図波形の最
大振幅のタイミングとTSの最大測定値のタイミングに乖
離が生じる可能性があり，それに被検者間でばらつきがあ
った可能性が考えられた．また，本研究では，筋電図振幅
データは片側咬筋の1chとしたが，咬筋側頭筋のコーディ
ネーションパターンは咬合力の多寡により変動し得ること
は知られている．同一の大きさで同方向の咬合力では，概
ね一定となるものと考えられが，TSとPSを介在させて咬
合力を発揮させた場合のコーディネーションパターンが異
なり，総咬合力の中で，標的咬筋筋電図振幅が寄与する割
合に違いが出た可能性が考えられた．TSとPSの厚さの違
いは僅か18μmであるが，その厚さの違いがコーディネー
ションパターンの違いに影響した可能性を完全に除外する
ことはできない．また，両者のベースのシートの材質は共
にポリエチレンテレフタレートであるが，シートのしなや
かさに若干の違いはある．また，PSはシートのみを口腔
内に挿入するのに対し，TSはシートの頬側を保持する専
用プラスチックホルダーとともに挿入しなければならない．
これらの装置の形状，性状の違いによる筋活動のコーディ
ネーションパターンへの影響が被験者により異なっていた
可能性も完全に否定することはできない．

4．本研究の限界と今後の展望
　以上のように，本研究により，PSの測定値同様T－スキ
ャンの測定値も筋電図振幅と相関を有すること，PSの測

定値と筋電図振幅，T－スキャンの測定値と筋電図振幅の
一次回帰式の回帰係数の比は個人差や日間変動が大きいこ
とが知見として得られたが，本研究には以下のような限界
もある．
　1回の測定日においては疲労など被験者への負担に配慮
し，PS，TSでの10段階の咬みしめはそれぞれで1回ずつの
みとした．そのため，同一の電極貼付条件での複数回測定
による再現性の情報は提供できなかった．また，片側咬筋
中央部の1chのみの筋電図データであった点，PSとTSの介
在の有無による筋電図への影響についてのデータを提示で
きなかった点，咬合力-筋電図振幅の関係を1次回帰式でし
か見ていない点，Ｔ－スキャンの最大測定値と標的部分の
筋電図の最大振幅とのタイムラグがあった可能性を除外し
きれていない点が挙げられる． 
　これらのうち，施行回数やPS，TSの介在の有無の条件，
電極チャンネル数については，これらの条件を追加すると
ともに被検者数を増やして検討することにより，より多く
の情報が得られるものと考える．Ｔ－スキャンの測定値と標
的部分の筋電図振幅とのタイムラグの可能性への対策とし
ては，T－スキャンと筋電図の経時データの同時取り込み
による両者の関係解明は有用と考える．さらに咬合圧重心
の偏りも解析に加えることで精度の向上も期待できる．筋
電図振幅を介したT－スキャンとプレスケールの咬合力表
示のリンクのためには，今後，これらのさらなる情報を活
用して，今回見られた日間や被験者間のばらつきの原因の
解明やばらつきの低減対策の検討が必要と考えられる．日
間や被験者間のばらつきが解消できない場合には，被検者
ごと，測定日ごとにT－スキャンとプレスケールの咬合力
表示，および筋電図振幅の関係を解析し，それを基にTS
の咬合力を推定するという対応が必要と考えられた．その
際，T-スキャンとプレスケールの咬合力表示，および筋電
図振幅の関係を示すパラメータとしては，今回用いた1次
回帰式の回帰係数のようなシンプルなパラメータではなく，
より測定値の分布に適合の良い変換アルゴリズムの検討が
必要と考えられた．

結　　　　　論

　本研究から，PSの測定値同様，TSの測定値も筋電図振
幅と相関を有することが明らかとなり，TSとPSの咬合力
表示を筋電図の振幅値を介してリンクさせることの可能性
が示唆された．しかし，PSの測定値と筋電図振幅，TSの
測定値と筋電図振幅の一次回帰式の回帰係数の比は個人差
や日間変動が大きく，一定ではないことが示され，解析方
法の改善やTSとPSの咬合力表示をリンクさせるパラメー
タの改善の必要性が示唆された．

では 6㎜5）であり，何れもその厚さ分の咬合挙上がなさ
れた状態での測定であった．咬合力計と筋電図振幅の間の
直線的な相関関係はこれまで報告されている6－9）．一方で，
咬合力計と筋電図振幅の関係は，咬合高径により変化する
ことが分かっている7，10）． そのため，厚みのある咬合力計
ではなく，咬頭嵌合位に近い顎位での咬合力を測定できる
装置が求められ，その結果，開発，臨床応用されたのが，
デンタルプレスケール（株式会社ジーシー）11－18） とT-スキ
ャンシステム（ニッタ社）19－26）の2種類の薄型の感圧シー
トシステムである．両者は，発売以来長年にわたって多く

咬合力測定装置の測定値と咬筋筋電図波形振幅の関係
：異なる咬合力測定システムの比較．
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緒　　　　　言

　顎口腔機能の評価に咬合力の測定は重要である．咬合力
の測定には，歪ゲージなどの圧トランスデューサーを用い
た咬合力計1－3）が用いられてきた．しかし，咬合力計は装
置の厚みが必要であるため，上下の歯の間に厚みのある装
置を介在させなければならず，その結果，咬合が挙上され
た状態での測定にとどまっていた．上市された咬合力計で
はMPM-2401（日本光電社）はセンサーの厚みは5㎜4），
オクルーザルフォースメーター GM10（長野計器製作所）

の研究や臨床に応用されてきた．プレスケールは，加わっ
た圧力に応じて発色濃度が変わる厚さ98μmの感圧シート
であり，動的な咬合力は測定できないが，加わった咬合力
をニュートン（N）単位で表示できる．プレスケールの測定
値と咀嚼筋筋電図の関係を調べた研究はいくつかあり，両
者の相関が示されている27－29）．
　一方，T－スキャンは，加わる力の大きさに応じて電気
抵抗値が変化する特殊インクが格子状に塗布された厚さ80
μmのシートで，電気抵抗値の変化を経時的に記録できる
ことから，咬合力の経時的変化を動的に測定することが可
能である30）．しかし，計測表示される数値は具体的な単位
による表示ではなく，数値の絶対的な評価が難しい．我々
は，T－スキャンの結果と実際の咬合力の結果をリンクさ
せ，T－スキャンの測定結果から実際の咬合力を推し測る
ことにより，将来の臨床使用時においてT－スキャンの測
定結果のみで動的咬合力を把握する方法を確立する可能性
を考えた．その方策の一つとして，実際の咬合力測定にプ
レスケールを用い，リンクさせるための共通要素として筋
電計測定値を用いて評価する方法に着目した．しかし，こ
れまでT－スキャンの測定値と筋電図振幅の相関性を明示
した論文はなく，同一被検者内でプレスケールの測定値，
T－スキャンの測定値，咀嚼筋筋電図の3者の関係を解析し
た研究も見当たらない．
　本研究では，T－スキャンの測定値がプレスケール同様
筋電図振幅と相関関係を有しているとの仮説のもと，その
相関関係同士の関係が，被験者間のばらつきや日間の変動
がなく一定であれば，筋電図振幅を介したT－スキャンと
プレスケールの咬合力表示のリンクが可能ではないかと考
え，咬合力をニュートン単位で表示できるプレスケールの
測定値と具体的な単位表示がないT－スキャンシステムの
測定値が咬筋筋電図振幅とどのような関係にあるかを検証
した．

方　　　　　法

1．被検者
　被検者はボランティアで参加した顎機能に障害のない健
常者18名（男性11名，女性7名）とした．年齢（平均±標
準偏差（SD））は24.6±3.0歳であった．智歯以外で抜去さ
れた永久歯がある者，歯科治療中である者，矯正治療の保
定期間中の者，顎関節雑音や咀嚼筋痛がある者は除外した．
軽度の叢生は含めたが，反対咬合，過蓋咬合，交叉咬合，
開咬は除外した．下顎両側第二小臼歯が先天性に欠如して
いた者が1名いたが，下顎両側第二乳臼歯が残存し，歯列
形態に明らかな問題はなく咬合支持が保たれていたため被
験者に含めた． 
　本研究は北海度大学大学院歯学研究院臨床・疫学研究倫
理審査委員会の承認（承認番号：2019第12号）を得ており，

被検者に対して研究前に十分な説明を行い，文書による同
意を得た上で行った．

2．測定方法
　各被検者は異なる日で2回の測定を行い，測定間隔は1週
間以上空くように設定した．最大随意咬みしめ（Maximum 
voluntary contraction，MVC）を含む10段階に強さを変え
て咬合してもらい，その時の筋電図と咬合力を同時測定し
た．咬合力の強弱は被検者自身の主観で行い，咬合力を調
整する指示や筋電図波形を示す等のフィードバックは行わ
なかった．例外として，明らかに測定可能範囲外の弱さの
場合のみより強く咬むよう指示した．
　筋電図の測定には据え置き型筋電計EMG－025（原田電
子株式会社）を使用し，電極中心間距離が20㎜となるよう
に電極を貼付した．貼付部位は被検者が申告した主咀嚼側
咬筋（右側：9名，左側：9名）とし，皮膚清拭後に貼付しテ
ープで固定した．
　筋電計の周波数特性は10～1000Hzでサンプリング周
波数は1ｋHzである．波形の解析にはLabCh a r t 8
（ADINSTRUMENTS社）を用い，ハイパスフィルタ20Hz，
平滑化101ポイントで処理したのち各波形の最大振幅を抽
出した．
　咬合力の測定にはTスキャンⅢ（ニッタ株式会社，以下
TS）とデンタルプレスケール50H（株式会社ジーシー，以
下PS）を用いた．TSのデータ分析では付属のソフトウェ
アを，PSのデータ分析にはDePROS709（株式会社ジーシ
ー）を用いた．TSでは時系列で連続してデータが記録でき
るため，本研究では，各段階の咬合相中の総咬合力時系列
表示モードの値が最大となったタイミングの数値を咬合力
測定値として用いた．PSではシステム内のスキャナーで
発色を読み取り，咬合接触点全体の発色に応じた総咬合力
が表示されるため，その値を咬合力測定値として用いた．
各被検者では事前に，シリコンバイト材（グラビティ―バ
イト，山八歯材工業株式会社）で咬合採得を行い，測定後
にそのバイト材とTS，PSの印記部位とを対比して，歯列が
シートからはみ出していないかを確認した．

3．統計解析
　1回目，2回目の測定日ごとに，各被験者で，TS，PSそれ
ぞれで，咬合力測定値を目的変数，筋電図振幅を説明変数
として回帰分析を行い，回帰係数，相関係数を求めた．さ
らに，TSとPSの回帰係数の比率を求めた．
　TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定値と筋電図
振幅の相関係数の比較には，ウィルコクソン符号付順違和
検定を用いた．
　TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定値と筋電図
振幅の回帰係数の1回目，2回目の間の相関関係の検定に
はスピアマン順位相関係数，両者の差の検定には，ウィル

コクソン符号付順違和検定を用いた．
　TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定値と筋電図
振幅の回帰係数の比率（TS/PS）の1回目，2回目の値の差
の検定にはウィルコクソン符号付順違和検定を用いた．
　何れの検定も有意水準は5％とした．

結　　　　　果

　図1にTSの表示画面の一例，図2にPSの表示画面の一例
を示す．TS，PSともにその測定値は筋電図振幅と線形の関
係を有していた（図3）
　TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定値と筋電図
振幅の相関係数を比較したところ，何れの関係も強い相関
を認めた．相関係数の各被験者の1回目，2回目のそれぞれ
の平均値（±標準偏差）はTSが0.90（±0.06），0.85（±0.08）で，

PSが0.91（±0.06），0.88（±0.06）であった．1回目同士，2回
目同士は近似しており，有意な差は認めなかった（P>0.05）
（表1）．
　TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定値と筋電図
振幅の回帰係数は個人差が大きいことが示された（表1）．
PS，TSとも，1回目と2回目の咬合力表示値と筋電図振幅の
回帰係数の間に有意差はなかったが，ばらつきが認められ
た．PSでは，1回目と2回目の咬合力表示値と筋電図振幅
の回帰係数の間に相関係数0.89の有意な相関が認められた．
しかし，TSでは相関係数0.36で有意な相関が認められなか
った（図4）．TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定
値と筋電図振幅の回帰係数の比率（TS/PS）の被検者18名
全体の中央値は1回目5.67，2回目6.84であり，有意差はな
かったが日間のばらつきが認められた．また，個人差が大
きいことが示された（表2）．

考　　　　　察

1．筋電図と咬合力の関係
　前述のように筋電図では被検者間や日間の測定条件の影
響があるため，それを低減し標準化するために，波形振幅
はMVC時の波形振幅により除した相対値である％MVC値
で表されることが多い28），31－36）．しかし，％MVC値表示で
はMVC施行の個人差の影響を反映して結果が過大評価，
過小評価されることもあり得るとする報告もある37）．その
対策として，被検者毎に咬合力を実測し，筋電図振幅と咬
合力の関係を明らかにし，その関係を用いて筋電図データ
から咬合力を推定する方策が考えられる．その際，参照咬
合力として用いる咬合力の測定装置としてはPSやTSが挙
げられるが，ブラキシズムの中のグラインディングなどの
動的な顎運動の場合，動的条件下での筋電図振幅と咬合力
の関係の情報も必要であるため，経時的な咬合力の変動を
表示できるTSの活用が考えられる．これまで，プレスケー
ルの測定値と咀嚼筋筋電図の関係を調べた研究はいくつか
あった27－29）ものの，T－スキャンの測定値と筋電図振幅の
相関性を明示した論文はなかった．本研究結果から，TS，
PSともに1チャンネルの咬筋筋電図と直線回帰の関係があ
り，強い相関があることが明らかとなった．これらの相関
関係をリンクさせることにより，TSの表示測定値と筋電
図振幅の関係とPSで測定された咬合力と筋電図振幅の関
係を，TSでの表示測定値に相当する力の推定へ活用する
ことの可能性が示唆された．そこで，TSとPSの咬合力表
示を筋電図の振幅値を介してリンクさせるパラメータ候補
として，TSとPS各々と筋電図波形振幅の回帰式の回帰係
数の比率（TS/PS）を算出したが，今回の結果では，1回目
と2回目に有意差はなかったものの1回目の中央値は5.67，
2回目は6.84であり，日間のばらつきが見られた．また，
被検者間のばらつきも大きいことが示された．

2．日間変動について
　筋電図の振幅は，電極の貼付位置，電極やペーストの種
類，被検者の脂肪層の厚さ，皮膚－電極間抵抗などの測定
条件の違いの影響を受けるとされている．1回目，2回目の
測定日で，電極間距離は一定にし，電極貼付位置は咬筋中
央部としたが，インピーダンスが異なるのは避けられない．
今回の結果で1回目，2回目の咬合力表示値と筋電図振幅の

回帰係数がばらついた原因の一つとしては，筋電図の電極
の貼付状態によるインピーダンスの違いが考えられた．
　一方，電極の貼付状態によるインピーダンスの違いが存
在しても，1回目，2回目の咬合力表示値と筋電図振幅の回
帰係数の間には相関関係が存在し得るものと推測していた
が，PSでは，推測通り，1回目と2回目の咬合力表示値と筋
電図振幅の回帰係数の間に相関係数0.89の有意な相関が認
められた．しかし，TSでは相関係数0.36で有意な相関が認
められなかった．この原因の一つとして，PSとTSの測定
値収集時間の違いが考えられた．PSでは，3秒間の咬みし
め時に記録された加圧による発色点の咬合接触圧の統合が
総咬合力として算出される．一方，TSでは，経時的，連続
的に咬合力が記録され，それが最大となった瞬間が総咬合
力として表示される．従って，TSの場合，標的とした片側

咬筋の筋電図波形の最大振幅のタイミングとTSの最大測
定値のタイミングに乖離が生じる可能性はあり，それに日
間で変動があった可能性が考えられた． 

3．被検者間のばらつきについて
　前述のように筋電図の振幅は，測定条件の違いの影響を
受けるとされ，その中には被検者の脂肪層の厚さ，皮膚－
電極間抵抗など個体差によるものも含まれる．また，筋張
力により発揮される咬合力は，筋肉の大きさにより影響を
受けるが，表面筋電図の1chの電極がすべての筋の部分の
筋張力を網羅している訳ではなく，全体の中で1chの電極
の電位が占める割合は被検者により異なる．そのため，咬
合力表示値と筋電図振幅の回帰係数は，被験者間で異なる
ものと考えられる．
　しかし，電極を貼り替えない同一測定日内の筋電図振幅
と同一被検者の咬合力との関係は，本来安定しているもの
と考えられる．本研究では，1回目，2回目それぞれでTS
時とPS時の筋電図測定は電極を貼り替えない同一条件で
行っているため，両者の咬合力表示をリンクさせる筋電図
の電極貼付条件の違いが両者の被検者間のばらつきに与え
る影響は少ないものと考えられた．回帰係数の比率の被験
者間のばらつきは，日間変動での考察同様，PSとTSの測
定値収集時間の違いが原因の一つとして考えられた．すな
わち，TSにおける標的とした片側咬筋の筋電図波形の最
大振幅のタイミングとTSの最大測定値のタイミングに乖
離が生じる可能性があり，それに被検者間でばらつきがあ
った可能性が考えられた．また，本研究では，筋電図振幅
データは片側咬筋の1chとしたが，咬筋側頭筋のコーディ
ネーションパターンは咬合力の多寡により変動し得ること
は知られている．同一の大きさで同方向の咬合力では，概
ね一定となるものと考えられが，TSとPSを介在させて咬
合力を発揮させた場合のコーディネーションパターンが異
なり，総咬合力の中で，標的咬筋筋電図振幅が寄与する割
合に違いが出た可能性が考えられた．TSとPSの厚さの違
いは僅か18μmであるが，その厚さの違いがコーディネー
ションパターンの違いに影響した可能性を完全に除外する
ことはできない．また，両者のベースのシートの材質は共
にポリエチレンテレフタレートであるが，シートのしなや
かさに若干の違いはある．また，PSはシートのみを口腔
内に挿入するのに対し，TSはシートの頬側を保持する専
用プラスチックホルダーとともに挿入しなければならない．
これらの装置の形状，性状の違いによる筋活動のコーディ
ネーションパターンへの影響が被験者により異なっていた
可能性も完全に否定することはできない．

4．本研究の限界と今後の展望
　以上のように，本研究により，PSの測定値同様T－スキ
ャンの測定値も筋電図振幅と相関を有すること，PSの測

定値と筋電図振幅，T－スキャンの測定値と筋電図振幅の
一次回帰式の回帰係数の比は個人差や日間変動が大きいこ
とが知見として得られたが，本研究には以下のような限界
もある．
　1回の測定日においては疲労など被験者への負担に配慮
し，PS，TSでの10段階の咬みしめはそれぞれで1回ずつの
みとした．そのため，同一の電極貼付条件での複数回測定
による再現性の情報は提供できなかった．また，片側咬筋
中央部の1chのみの筋電図データであった点，PSとTSの介
在の有無による筋電図への影響についてのデータを提示で
きなかった点，咬合力-筋電図振幅の関係を1次回帰式でし
か見ていない点，Ｔ－スキャンの最大測定値と標的部分の
筋電図の最大振幅とのタイムラグがあった可能性を除外し
きれていない点が挙げられる． 
　これらのうち，施行回数やPS，TSの介在の有無の条件，
電極チャンネル数については，これらの条件を追加すると
ともに被検者数を増やして検討することにより，より多く
の情報が得られるものと考える．Ｔ－スキャンの測定値と標
的部分の筋電図振幅とのタイムラグの可能性への対策とし
ては，T－スキャンと筋電図の経時データの同時取り込み
による両者の関係解明は有用と考える．さらに咬合圧重心
の偏りも解析に加えることで精度の向上も期待できる．筋
電図振幅を介したT－スキャンとプレスケールの咬合力表
示のリンクのためには，今後，これらのさらなる情報を活
用して，今回見られた日間や被験者間のばらつきの原因の
解明やばらつきの低減対策の検討が必要と考えられる．日
間や被験者間のばらつきが解消できない場合には，被検者
ごと，測定日ごとにT－スキャンとプレスケールの咬合力
表示，および筋電図振幅の関係を解析し，それを基にTS
の咬合力を推定するという対応が必要と考えられた．その
際，T-スキャンとプレスケールの咬合力表示，および筋電
図振幅の関係を示すパラメータとしては，今回用いた1次
回帰式の回帰係数のようなシンプルなパラメータではなく，
より測定値の分布に適合の良い変換アルゴリズムの検討が
必要と考えられた．

結　　　　　論

　本研究から，PSの測定値同様，TSの測定値も筋電図振
幅と相関を有することが明らかとなり，TSとPSの咬合力
表示を筋電図の振幅値を介してリンクさせることの可能性
が示唆された．しかし，PSの測定値と筋電図振幅，TSの
測定値と筋電図振幅の一次回帰式の回帰係数の比は個人差
や日間変動が大きく，一定ではないことが示され，解析方
法の改善やTSとPSの咬合力表示をリンクさせるパラメー
タの改善の必要性が示唆された．

では 6㎜5）であり，何れもその厚さ分の咬合挙上がなさ
れた状態での測定であった．咬合力計と筋電図振幅の間の
直線的な相関関係はこれまで報告されている6－9）．一方で，
咬合力計と筋電図振幅の関係は，咬合高径により変化する
ことが分かっている7，10）． そのため，厚みのある咬合力計
ではなく，咬頭嵌合位に近い顎位での咬合力を測定できる
装置が求められ，その結果，開発，臨床応用されたのが，
デンタルプレスケール（株式会社ジーシー）11－18） とT-スキ
ャンシステム（ニッタ社）19－26）の2種類の薄型の感圧シー
トシステムである．両者は，発売以来長年にわたって多く
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緒　　　　　言

　顎口腔機能の評価に咬合力の測定は重要である．咬合力
の測定には，歪ゲージなどの圧トランスデューサーを用い
た咬合力計1－3）が用いられてきた．しかし，咬合力計は装
置の厚みが必要であるため，上下の歯の間に厚みのある装
置を介在させなければならず，その結果，咬合が挙上され
た状態での測定にとどまっていた．上市された咬合力計で
はMPM-2401（日本光電社）はセンサーの厚みは5㎜4），
オクルーザルフォースメーター GM10（長野計器製作所）

の研究や臨床に応用されてきた．プレスケールは，加わっ
た圧力に応じて発色濃度が変わる厚さ98μmの感圧シート
であり，動的な咬合力は測定できないが，加わった咬合力
をニュートン（N）単位で表示できる．プレスケールの測定
値と咀嚼筋筋電図の関係を調べた研究はいくつかあり，両
者の相関が示されている27－29）．
　一方，T－スキャンは，加わる力の大きさに応じて電気
抵抗値が変化する特殊インクが格子状に塗布された厚さ80
μmのシートで，電気抵抗値の変化を経時的に記録できる
ことから，咬合力の経時的変化を動的に測定することが可
能である30）．しかし，計測表示される数値は具体的な単位
による表示ではなく，数値の絶対的な評価が難しい．我々
は，T－スキャンの結果と実際の咬合力の結果をリンクさ
せ，T－スキャンの測定結果から実際の咬合力を推し測る
ことにより，将来の臨床使用時においてT－スキャンの測
定結果のみで動的咬合力を把握する方法を確立する可能性
を考えた．その方策の一つとして，実際の咬合力測定にプ
レスケールを用い，リンクさせるための共通要素として筋
電計測定値を用いて評価する方法に着目した．しかし，こ
れまでT－スキャンの測定値と筋電図振幅の相関性を明示
した論文はなく，同一被検者内でプレスケールの測定値，
T－スキャンの測定値，咀嚼筋筋電図の3者の関係を解析し
た研究も見当たらない．
　本研究では，T－スキャンの測定値がプレスケール同様
筋電図振幅と相関関係を有しているとの仮説のもと，その
相関関係同士の関係が，被験者間のばらつきや日間の変動
がなく一定であれば，筋電図振幅を介したT－スキャンと
プレスケールの咬合力表示のリンクが可能ではないかと考
え，咬合力をニュートン単位で表示できるプレスケールの
測定値と具体的な単位表示がないT－スキャンシステムの
測定値が咬筋筋電図振幅とどのような関係にあるかを検証
した．

方　　　　　法

1．被検者
　被検者はボランティアで参加した顎機能に障害のない健
常者18名（男性11名，女性7名）とした．年齢（平均±標
準偏差（SD））は24.6±3.0歳であった．智歯以外で抜去さ
れた永久歯がある者，歯科治療中である者，矯正治療の保
定期間中の者，顎関節雑音や咀嚼筋痛がある者は除外した．
軽度の叢生は含めたが，反対咬合，過蓋咬合，交叉咬合，
開咬は除外した．下顎両側第二小臼歯が先天性に欠如して
いた者が1名いたが，下顎両側第二乳臼歯が残存し，歯列
形態に明らかな問題はなく咬合支持が保たれていたため被
験者に含めた． 
　本研究は北海度大学大学院歯学研究院臨床・疫学研究倫
理審査委員会の承認（承認番号：2019第12号）を得ており，

被検者に対して研究前に十分な説明を行い，文書による同
意を得た上で行った．

2．測定方法
　各被検者は異なる日で2回の測定を行い，測定間隔は1週
間以上空くように設定した．最大随意咬みしめ（Maximum 
voluntary contraction，MVC）を含む10段階に強さを変え
て咬合してもらい，その時の筋電図と咬合力を同時測定し
た．咬合力の強弱は被検者自身の主観で行い，咬合力を調
整する指示や筋電図波形を示す等のフィードバックは行わ
なかった．例外として，明らかに測定可能範囲外の弱さの
場合のみより強く咬むよう指示した．
　筋電図の測定には据え置き型筋電計EMG－025（原田電
子株式会社）を使用し，電極中心間距離が20㎜となるよう
に電極を貼付した．貼付部位は被検者が申告した主咀嚼側
咬筋（右側：9名，左側：9名）とし，皮膚清拭後に貼付しテ
ープで固定した．
　筋電計の周波数特性は10～1000Hzでサンプリング周
波数は1ｋHzである．波形の解析にはLabCh a r t 8
（ADINSTRUMENTS社）を用い，ハイパスフィルタ20Hz，
平滑化101ポイントで処理したのち各波形の最大振幅を抽
出した．
　咬合力の測定にはTスキャンⅢ（ニッタ株式会社，以下
TS）とデンタルプレスケール50H（株式会社ジーシー，以
下PS）を用いた．TSのデータ分析では付属のソフトウェ
アを，PSのデータ分析にはDePROS709（株式会社ジーシ
ー）を用いた．TSでは時系列で連続してデータが記録でき
るため，本研究では，各段階の咬合相中の総咬合力時系列
表示モードの値が最大となったタイミングの数値を咬合力
測定値として用いた．PSではシステム内のスキャナーで
発色を読み取り，咬合接触点全体の発色に応じた総咬合力
が表示されるため，その値を咬合力測定値として用いた．
各被検者では事前に，シリコンバイト材（グラビティ―バ
イト，山八歯材工業株式会社）で咬合採得を行い，測定後
にそのバイト材とTS，PSの印記部位とを対比して，歯列が
シートからはみ出していないかを確認した．

3．統計解析
　1回目，2回目の測定日ごとに，各被験者で，TS，PSそれ
ぞれで，咬合力測定値を目的変数，筋電図振幅を説明変数
として回帰分析を行い，回帰係数，相関係数を求めた．さ
らに，TSとPSの回帰係数の比率を求めた．
　TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定値と筋電図
振幅の相関係数の比較には，ウィルコクソン符号付順違和
検定を用いた．
　TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定値と筋電図
振幅の回帰係数の1回目，2回目の間の相関関係の検定に
はスピアマン順位相関係数，両者の差の検定には，ウィル

コクソン符号付順違和検定を用いた．
　TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定値と筋電図
振幅の回帰係数の比率（TS/PS）の1回目，2回目の値の差
の検定にはウィルコクソン符号付順違和検定を用いた．
　何れの検定も有意水準は5％とした．

結　　　　　果

　図1にTSの表示画面の一例，図2にPSの表示画面の一例
を示す．TS，PSともにその測定値は筋電図振幅と線形の関
係を有していた（図3）
　TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定値と筋電図
振幅の相関係数を比較したところ，何れの関係も強い相関
を認めた．相関係数の各被験者の1回目，2回目のそれぞれ
の平均値（±標準偏差）はTSが0.90（±0.06），0.85（±0.08）で，

PSが0.91（±0.06），0.88（±0.06）であった．1回目同士，2回
目同士は近似しており，有意な差は認めなかった（P>0.05）
（表1）．
　TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定値と筋電図
振幅の回帰係数は個人差が大きいことが示された（表1）．
PS，TSとも，1回目と2回目の咬合力表示値と筋電図振幅の
回帰係数の間に有意差はなかったが，ばらつきが認められ
た．PSでは，1回目と2回目の咬合力表示値と筋電図振幅
の回帰係数の間に相関係数0.89の有意な相関が認められた．
しかし，TSでは相関係数0.36で有意な相関が認められなか
った（図4）．TSの測定値と筋電図振幅，およびPSの測定
値と筋電図振幅の回帰係数の比率（TS/PS）の被検者18名
全体の中央値は1回目5.67，2回目6.84であり，有意差はな
かったが日間のばらつきが認められた．また，個人差が大
きいことが示された（表2）．

考　　　　　察

1．筋電図と咬合力の関係
　前述のように筋電図では被検者間や日間の測定条件の影
響があるため，それを低減し標準化するために，波形振幅
はMVC時の波形振幅により除した相対値である％MVC値
で表されることが多い28），31－36）．しかし，％MVC値表示で
はMVC施行の個人差の影響を反映して結果が過大評価，
過小評価されることもあり得るとする報告もある37）．その
対策として，被検者毎に咬合力を実測し，筋電図振幅と咬
合力の関係を明らかにし，その関係を用いて筋電図データ
から咬合力を推定する方策が考えられる．その際，参照咬
合力として用いる咬合力の測定装置としてはPSやTSが挙
げられるが，ブラキシズムの中のグラインディングなどの
動的な顎運動の場合，動的条件下での筋電図振幅と咬合力
の関係の情報も必要であるため，経時的な咬合力の変動を
表示できるTSの活用が考えられる．これまで，プレスケー
ルの測定値と咀嚼筋筋電図の関係を調べた研究はいくつか
あった27－29）ものの，T－スキャンの測定値と筋電図振幅の
相関性を明示した論文はなかった．本研究結果から，TS，
PSともに1チャンネルの咬筋筋電図と直線回帰の関係があ
り，強い相関があることが明らかとなった．これらの相関
関係をリンクさせることにより，TSの表示測定値と筋電
図振幅の関係とPSで測定された咬合力と筋電図振幅の関
係を，TSでの表示測定値に相当する力の推定へ活用する
ことの可能性が示唆された．そこで，TSとPSの咬合力表
示を筋電図の振幅値を介してリンクさせるパラメータ候補
として，TSとPS各々と筋電図波形振幅の回帰式の回帰係
数の比率（TS/PS）を算出したが，今回の結果では，1回目
と2回目に有意差はなかったものの1回目の中央値は5.67，
2回目は6.84であり，日間のばらつきが見られた．また，
被検者間のばらつきも大きいことが示された．

2．日間変動について
　筋電図の振幅は，電極の貼付位置，電極やペーストの種
類，被検者の脂肪層の厚さ，皮膚－電極間抵抗などの測定
条件の違いの影響を受けるとされている．1回目，2回目の
測定日で，電極間距離は一定にし，電極貼付位置は咬筋中
央部としたが，インピーダンスが異なるのは避けられない．
今回の結果で1回目，2回目の咬合力表示値と筋電図振幅の

回帰係数がばらついた原因の一つとしては，筋電図の電極
の貼付状態によるインピーダンスの違いが考えられた．
　一方，電極の貼付状態によるインピーダンスの違いが存
在しても，1回目，2回目の咬合力表示値と筋電図振幅の回
帰係数の間には相関関係が存在し得るものと推測していた
が，PSでは，推測通り，1回目と2回目の咬合力表示値と筋
電図振幅の回帰係数の間に相関係数0.89の有意な相関が認
められた．しかし，TSでは相関係数0.36で有意な相関が認
められなかった．この原因の一つとして，PSとTSの測定
値収集時間の違いが考えられた．PSでは，3秒間の咬みし
め時に記録された加圧による発色点の咬合接触圧の統合が
総咬合力として算出される．一方，TSでは，経時的，連続
的に咬合力が記録され，それが最大となった瞬間が総咬合
力として表示される．従って，TSの場合，標的とした片側

咬筋の筋電図波形の最大振幅のタイミングとTSの最大測
定値のタイミングに乖離が生じる可能性はあり，それに日
間で変動があった可能性が考えられた． 

3．被検者間のばらつきについて
　前述のように筋電図の振幅は，測定条件の違いの影響を
受けるとされ，その中には被検者の脂肪層の厚さ，皮膚－
電極間抵抗など個体差によるものも含まれる．また，筋張
力により発揮される咬合力は，筋肉の大きさにより影響を
受けるが，表面筋電図の1chの電極がすべての筋の部分の
筋張力を網羅している訳ではなく，全体の中で1chの電極
の電位が占める割合は被検者により異なる．そのため，咬
合力表示値と筋電図振幅の回帰係数は，被験者間で異なる
ものと考えられる．
　しかし，電極を貼り替えない同一測定日内の筋電図振幅
と同一被検者の咬合力との関係は，本来安定しているもの
と考えられる．本研究では，1回目，2回目それぞれでTS
時とPS時の筋電図測定は電極を貼り替えない同一条件で
行っているため，両者の咬合力表示をリンクさせる筋電図
の電極貼付条件の違いが両者の被検者間のばらつきに与え
る影響は少ないものと考えられた．回帰係数の比率の被験
者間のばらつきは，日間変動での考察同様，PSとTSの測
定値収集時間の違いが原因の一つとして考えられた．すな
わち，TSにおける標的とした片側咬筋の筋電図波形の最
大振幅のタイミングとTSの最大測定値のタイミングに乖
離が生じる可能性があり，それに被検者間でばらつきがあ
った可能性が考えられた．また，本研究では，筋電図振幅
データは片側咬筋の1chとしたが，咬筋側頭筋のコーディ
ネーションパターンは咬合力の多寡により変動し得ること
は知られている．同一の大きさで同方向の咬合力では，概
ね一定となるものと考えられが，TSとPSを介在させて咬
合力を発揮させた場合のコーディネーションパターンが異
なり，総咬合力の中で，標的咬筋筋電図振幅が寄与する割
合に違いが出た可能性が考えられた．TSとPSの厚さの違
いは僅か18μmであるが，その厚さの違いがコーディネー
ションパターンの違いに影響した可能性を完全に除外する
ことはできない．また，両者のベースのシートの材質は共
にポリエチレンテレフタレートであるが，シートのしなや
かさに若干の違いはある．また，PSはシートのみを口腔
内に挿入するのに対し，TSはシートの頬側を保持する専
用プラスチックホルダーとともに挿入しなければならない．
これらの装置の形状，性状の違いによる筋活動のコーディ
ネーションパターンへの影響が被験者により異なっていた
可能性も完全に否定することはできない．

4．本研究の限界と今後の展望
　以上のように，本研究により，PSの測定値同様T－スキ
ャンの測定値も筋電図振幅と相関を有すること，PSの測

定値と筋電図振幅，T－スキャンの測定値と筋電図振幅の
一次回帰式の回帰係数の比は個人差や日間変動が大きいこ
とが知見として得られたが，本研究には以下のような限界
もある．
　1回の測定日においては疲労など被験者への負担に配慮
し，PS，TSでの10段階の咬みしめはそれぞれで1回ずつの
みとした．そのため，同一の電極貼付条件での複数回測定
による再現性の情報は提供できなかった．また，片側咬筋
中央部の1chのみの筋電図データであった点，PSとTSの介
在の有無による筋電図への影響についてのデータを提示で
きなかった点，咬合力-筋電図振幅の関係を1次回帰式でし
か見ていない点，Ｔ－スキャンの最大測定値と標的部分の
筋電図の最大振幅とのタイムラグがあった可能性を除外し
きれていない点が挙げられる． 
　これらのうち，施行回数やPS，TSの介在の有無の条件，
電極チャンネル数については，これらの条件を追加すると
ともに被検者数を増やして検討することにより，より多く
の情報が得られるものと考える．Ｔ－スキャンの測定値と標
的部分の筋電図振幅とのタイムラグの可能性への対策とし
ては，T－スキャンと筋電図の経時データの同時取り込み
による両者の関係解明は有用と考える．さらに咬合圧重心
の偏りも解析に加えることで精度の向上も期待できる．筋
電図振幅を介したT－スキャンとプレスケールの咬合力表
示のリンクのためには，今後，これらのさらなる情報を活
用して，今回見られた日間や被験者間のばらつきの原因の
解明やばらつきの低減対策の検討が必要と考えられる．日
間や被験者間のばらつきが解消できない場合には，被検者
ごと，測定日ごとにT－スキャンとプレスケールの咬合力
表示，および筋電図振幅の関係を解析し，それを基にTS
の咬合力を推定するという対応が必要と考えられた．その
際，T-スキャンとプレスケールの咬合力表示，および筋電
図振幅の関係を示すパラメータとしては，今回用いた1次
回帰式の回帰係数のようなシンプルなパラメータではなく，
より測定値の分布に適合の良い変換アルゴリズムの検討が
必要と考えられた．

結　　　　　論

　本研究から，PSの測定値同様，TSの測定値も筋電図振
幅と相関を有することが明らかとなり，TSとPSの咬合力
表示を筋電図の振幅値を介してリンクさせることの可能性
が示唆された．しかし，PSの測定値と筋電図振幅，TSの
測定値と筋電図振幅の一次回帰式の回帰係数の比は個人差
や日間変動が大きく，一定ではないことが示され，解析方
法の改善やTSとPSの咬合力表示をリンクさせるパラメー
タの改善の必要性が示唆された．

では 6㎜5）であり，何れもその厚さ分の咬合挙上がなさ
れた状態での測定であった．咬合力計と筋電図振幅の間の
直線的な相関関係はこれまで報告されている6－9）．一方で，
咬合力計と筋電図振幅の関係は，咬合高径により変化する
ことが分かっている7，10）． そのため，厚みのある咬合力計
ではなく，咬頭嵌合位に近い顎位での咬合力を測定できる
装置が求められ，その結果，開発，臨床応用されたのが，
デンタルプレスケール（株式会社ジーシー）11－18） とT-スキ
ャンシステム（ニッタ社）19－26）の2種類の薄型の感圧シー
トシステムである．両者は，発売以来長年にわたって多く

咬合力測定装置の測定値と咬筋筋電図波形振幅の関係
：異なる咬合力測定システムの比較．
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Relationship between measured value of bite force measurement devices
and amplitude of masseteric electromyogram waveform: comparison

of different bite force measurement systems

Toshinori Nakajima1）, Taihiko Yamaguch2）, Sota Takahashi2）

Masana Maeda1） and Tomoya Ishimaru2） 

ABSTRACT : 
Purpose: This study aimed to investigate the relationship between amplitude of masseteric electromyogram (EMG) and 
measured values of T-scan system (TS) which can measure dynamic occlusal force but whose measured values are not 
expressed in a specific unit of force, and the relationship between the masseteric EMG amplitude and bite force value 
expressed in Newton units measured using the Dental Prescale (PS).
Methods: A total of 18 healthy participants were included. EMG and bite force were measured simultaneously as the 
participants’ jaws occluded at 10 levels of strength, including the maximum voluntary contraction force.
　Measurements were taken twice on different days. EMG electrodes were attached to the masseter muscle region on 
the main masticatory side and maintained for TS and PS measurements on the same day.
　Regarding EMG measurements, the maximum amplitude of each waveform was measured. Regression analysis was 
performed with the measured values for TS and PS as objective variables and EMG amplitudes as explanatory variables. 
In addition, the ratio of the regression coefficients for TS and PS (TS/PS) was calculated. 
Results: Both PS value and EMG amplitudes and TS value and EMG amplitudes showed a linear and significant 
correlation. The average correlation coefficients of PS and EMG values measured first and second were 0.91 and 0.88, 
respectively. Those for TS measured first and second were 0.90 and 0.85, respectively.　For both PS and TS, no 
significant difference（PS：P=0.20，TS：P=0.35）was observed in the regression coefficients of the measured occlusal force 
values and EMG amplitudes between the 1st and 2nd measurements. However, considerable variabilities were observed 
both between days and between participants.
　A significant correlation was found between the regression coefficient of the occlusal force measured using PS and the 
EMG amplitude between the 1st and 2nd measurements. However no significant correlation was found in the TS 
measurements.
　The median values of the ratio of regression coefficients (TS/PS) for all participants in the 1st and 2nd measurements 
were 5.67 and 6.84, respectively. Although there was no significant difference（P=0.37） between the 1st and 2nd 
measurements, variability was observed between the days. In addition, the variations among participants were large.
Conclusion: The measurement values using TS and PS correlated with the EMG amplitude. The finding suggests the 
possibility of linking the occlusal force displays of the TS and PS via electromyogram amplitude values. However, the 
ratio of regression coefficients between measurement values using PS and EMG amplitudes and TS and EMG amplitudes 
in the linear regression equations was not constant owing to large inter-individual variations and day-to-day variabilities. 
It is suggested that it is necessary to improve the analysis methods and parameters that link the occlusal force displays 
of the TS and PS.

Key Words : bite force, T-scan, Dental Prescale, electromyogram, masseter muscle
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